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TERMO DE REFERENCIA

Processo N2 0060407850.000058/2021-71

1. DO OBJETO
1. Contratacao de Empresa Especializada na realizagao dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva, certificagao, calibragao,

inspecdo e ensaios, sem o fornecimento de pecas, referentes aos equipamentos localizados nas instalacdes do Laboratério
Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE.

2.DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO, LOTE UNICO E DO QUANTITATIVO
DA JUSTIFICATIVA

2.1. A instrumentagao industrial assume uma grande importancia junto a 6rgdos fiscalizadores, tais como ANVISA E APEVISA, exigindo
monitoramentos de forma continua referente aos instrumentos de medicao. Neste por sua vez sdo controladas as calibracdes,
manutencdes e certificagdes dos instrumentos de medigcao, tais como, balancas, man6metros, termémetros, espectros, muflas,
cromatdégrafos, refratdbmetros, dentre outros.

2.2. O LAFEPE possui atualmente uma gama de equipamentos, que necessitam de um acompanhamento preciso na efetivacdo de suas
frequéncias, cumprindo todas as exigéncias impostas pelos érgaos fiscalizadores.

2.3. A realizacdo do plano de manutencdo e calibracdo dos instrumentos tem por objetivo assegurar a qualidade em processos
produtivos, onde é fundamental garantir que as medicOes realizadas sejam confidveis, para isso é necesséario, a garantia da
rastreabilidade de tais medicdes.

2.4. Segundo norma NBR ISO/IEC 17025 “estabelece a rastreabilidade ao Sl dos seus préprios padrdes e instrumentos de medicao, por
meio de uma cadeia ininterrupta de calibracdes ou comparacOes, ligando-os aos padrdes primarios das unidades de medida SI
correspondentes”, essa norma indica também que “Quando forem utilizados servicos externos de calibracao, a rastreabilidade da
medicdo deve ser assegurada pela utilizacdo de servicos de calibracdo de laboratdérios que possam demonstrar competéncia,
capacidade de medicdo e rastreabilidade”. No Brasil o drgao responsavel por manter os padrées primarios e dar a rastreabilidade as
medicdes no pais é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO.

LOTE UNICO

2.5. Os servigos de qualificagao/calibracdo, manutencao preventiva para os equipamentos devem ser executados por um Unico
fornecedor, devendo este, realizar os procedimentos nos equipamentos listados no anexo Il deste termo

2.6. A opgao por lote Unico permitird a participacdo de maior nimero de interessados, uma vez que a jungao de itens em um Unico lote
torna-os mais atrativos do ponto de vista financeiro, o que despertard o interesse de um numero maior de empresas e,
consequentemente, economia de escala, bem como uma melhor gestao contratual.

DO QUANTITATIVO

2.7. O quantitativo sera contratado com base no levantamento dos instrumentos de medi¢cdo em utilizagcdo no parque fabril, listados no
Anexo Il.

DAS COTAS

2.8. No presente Temo de Referéncia, ndo consta a exclusividade para a participacdo de EPP/ME/MEI e a divisdo dos itens por cotas
reservadas, pois o processo em referéncia tem como objeto a Contratacao de Empresa Especializada na realizacdo dos servicos de
manutencdo preventiva e corretiva, certificagdo, calibracdo, inspegdo e ensaios, sem o fornecimento de pecas, referentes aos
equipamentos localizados nas instalacbes do Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A -
LAFEPE, sendo que, em tal segmento as empresas que oferecem os equipamentos, em sua maioria nao sdo EPP/ME/MEI.

Vejamos, o disposto no artigo 48, inciso Ill e artigo 49, inciso Il e Ill da Lei Complementar n? 123/2006, que prevé a possibilidade de
justificativa a fundamentar a ndo realizacédo de licitagdo com tratamento diferenciado:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administracdo publica podera realizar processo licitatorio:

e /Il - em que se estabelega cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, em certames para a aquisicdo de bens e servi¢os de natureza divisivel.

Art. 49. Ndo se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

e Il - ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados comomicroempresas ou empresas de pequeno porte
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatdrio;

e Il - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a
administragdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

Ao realizar pesquisa no mercado para o fornecimento dos itens, pela Coordenadoria de suprimentos, a Coordenadoria de Pesquisa e
Desenvolvimento observou que novamente ndo foram apresentados no mapa de cotacGes 3 (trés) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte ou micro-empreendedores individuais sediados no local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério.

E importante sopesar principios pertinentes ao presente certame como a obtencdo da competitividade, da economicidade, buscando-se
a "proposta mais vantajosa para a administracao", conforme é vislumbrado no Art. 31 da Lei 13.303 de 30 de Junho de 2016.

Em sintese, realizar uma licitacdo com exclusividade ou com cotas para as EPP/ME/MEI, fere os no inciso Il e Ill do artigo 49 da Lei
Complementar n2 123/2006.

Podera representar prejuizos incalculdveis, como o risco de sobrepreco e ver frustrado o certame, com a abertura de um novo processo
licitatério para aquisicdo dos itens que foram fracassados.



Assim, justifica-se a nao realizacdo de exclusividade e de cotas reservadas para as EPP/ME/MEI, no presente TR, pelo fato de que
podera representar prejuizos ao conjunto ou complexo do objeto a ser licitado.

E 0 que tinhamos 2 justificar para o prosseguimento do certame, sem que seja exclusiva ou com cotas reservadas para as EPP/ME/MEI.
3. DA MODALIDADE DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Pregéo Eletrénico.

3.2. O critério de julgamento: MENOR PRECO POR LOTE

4. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.1. O prego maximo admitido do presente processo licitatério é SIGILOSO, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os recursos financeiros para custear as despesas com o objeto desta licitagdo sdo provenientes de receita prépria do
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S. A - LAFEPE.

6. DA PROPOSTA

6.1. A proposta deverad conter o detalhamento dos servicos de forma clara, incluindo todos os itens e locais necessarios ao fiel
cumprimento dos servicos;

6.2.Validade da proposta sera de 90 dias.
6.3. As propostas deverdo ser enviadas com cotagdes por item, todavia, para contratacao sera considerado o valor global da proposta.
6.4. Os valores ofertados serdo apenas um pressuposto referencial para justificativa do preco global a ser contratado neste certame.

6.5. No precgo ofertado deverao estar inclusos todos os servigos referente a execugao dos procedimento de manutengao preventiva,
corretiva , calibragdes, inspecdes e ensaios, inclusive despesas com viagem, hospedagem e translado.

7. DA DESCRICAO E QUANTIDADE
LOTE 01 - SERVICO MANUTENGAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CERTIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS

7.1. O servico de manutencdo preventiva e de certificacdo observarad o disposto na lista de equipamentos contidos no anexo Il deste
termo

7.1.2. O servico de manutencao corretiva e de certificacdo sera efetuado conforme demandado pelo LAFEPE, nos equipamentos listados
no anexo |l deste termo.

8. DAS MANUTENGCOES E QUALIFICACOES

8.1. Considera-se Manutencao Corretiva (MC) os servigcos para correcdo de problemas que impossibilitem o funcionamento do
equipamento até a préxima manutencao preventiva ou qualificacdo durante a vigéncia do contrato.

8.2. Todo dispositivo e/ou pega que danificar, sendo este fundamental para a atuagao do equipamento, a CONTRATADA, devera realizar
os procedimentos de manutencdo em 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da notificagdo enviada pela contratante.

8.3. Considera-se Manutencao Preventiva (MP) aquela efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos,
destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo do funcionamento de um item.

8.4. Considera-se Qualificagao a execugao de testes seguindo protocolo/documentagdo formal, registrada e controlada, utilizando
padrdes rastredveis e instrumentos certificados, verificando e atestando o perfeito funcionamento dos equipamentos de acordo com as
especificacdes do fabricante e emissdo de um certificado pela CONTRATADA & CONTRATANTE no final DO SERVICO DE MANUTENGCAO
CORRETIVA OU PREVENTIVA

9. DA DESCRICAO E ESPECIFICAGAO PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS

9.1. Deverao ser realizados os servicos conforme descricao abaixo:

9.1.1. Os servicos de manutencdo preventiva serao prestados mediante visitas técnicas com frequéncia definida, conforme calendario,
em datas a serem previamente acordadas com o setor solicitante;

9.1.2. Instrucdes de orientagbes aos funcionarios que utilizam os instrumentos, quanto ao correto procedimento operacional.

9.1.3. Devera ser anexada ao relatério, comprovacao de habilitacdo do técnico que realizou o servico.

9.1.4. Verificar ruidos anormais, focos de ferrugem (eliminar), limpeza, danos e corrosdes;

9.1.5. Inspegao completa, testes de precisao, calibragado e certificagao.

9.1.6. Regulagem completa, objetivando manter o instrumento dentro dos limites de toleréncia exigidos pelo fabricante e processo.
9.1.7. Ajuste, de acordo com as normas técnicas de fabricacdo.

9.1.8. Limpeza e lubrificagdo dos componentes que interferem no funcionamento do instrumento.

9.1.9. Substituicao de pecas ou componentes desgastados pelo uso ou que apresentem defeitos e que possam impedir o funcionamento
dentro de suas caracteristicas, onde estes por sua vez somente serdo realizadas com prévia autorizacao da COEMO/DIUTI. Sendo que
qualquer peca de substituicao devera ser objeto de orcamento a parte e submetido a prévia analise da COEMO/DIUTI, todo e qualquer
servico que impligue em: manutencéo e reparo de acessérios especiais ou equipamentos néo especificados, instalacao de acessoérios,
mudanca de configuracdo do instrumento, reformas gerais e outros servigos especiais ndo especificados. Estas pegas por sua vez
deverao ser adquiridas pela contratante e entregue a contratada para a realizagao dos procedimentos de manutencgao corretiva.

9.1.10. Pintura e reforma de instrumentos, sendo estes submetidos a prévia aprovacao da COEMO/DIUTI;

9.1.11. Apds a manutencao preventiva realizada, deverd ser emitido relatério de servico realizado, no qual constardo nome e
identificacao do equipamento e defeito constatado, servico executado e estado final do equipamento imediatamente entregue ao
gestor/fiscal do contrato.

9.1.12. A empresa CONTRATADA somente devera ter acesso a empresa mediante autorizacao do setor de Metrologia/DIUTI

9.1.13. Todos os servicos de calibracao, certificacao, validacao e qualificacao deverao seguir estritamente as normas vigentes no
momento da realizacao dos procedimentos e em acordo com as exigéncias dos 6rgaos fiscalizadores.

9.1.14.No caso da existéncia de protocolo de qualificacdo interno para a realizacdo de procedimentos especificos, este deverd ser
seguido em conformidade com as Boas Préticas de Fabricagao.

9.1.15.0s servigos de manutengao preventiva/calibragao/certificagao/qualificagao prosseguirao conforme descricao abaixo:

Balanca Analitica Eletronica
Desmontagem e limpeza geral
Verificagdo dos sistemas eletrénicos e mecanicos
1 Ajustes gerais



(Carga nos cantos, linearidade e carga maxima)

Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emisséo de certificado do equipamento

Balanca Semi-Analitica Eletronica
Desmontagem e limpeza geral
Verificagdo dos sistemas eletrénico e mecanico
Ajustes gerais
(Carga nos cantos, linearidade e carga maxima).
Calibragdo com padroes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Condutivimetro
Desmontagem e limpeza geral
Verificagdo do sistema eletrénico
Ajustes gerais
Calibragdo com padroes rastreadveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

pHmetro
Desmontagem e limpeza geral
Verificacdo do sistema eletrénico\
Ajuste de simetria e compensagao de temperatura
Ajuste do zero mecanico quando houver.
Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emisséo de certificado do equipamento

Estufa de Secagem
Verificagdo do funcionamento elétrico, resisténcias, chaves push botons, e CLP.
Validagao de instalacdo (1Q)
Validagao de instalagdo (OQ)
Validagcao de acordo com protocolo interno qualificagdo
Calibracdo dos instrumentos de medicdo e da camara térmica com minimo de 12 sensores distribuidos, com 5 medicdes efetuadas através
de registrador de temperatura e sensor termopar tipo T padrdo

Levantamento e registros das temperaturas dos 12 sensores apés estabilizagdo da temperatura setada na camara.
Execugdo e emissao de relatério de qualificagdo térmica do equipamento.

Desmontagem e limpeza geral
Verificacdo do sistema eletrénico
Ensaios com e sem carga

Estufa de Esterilizacao

Calibracdo dos instrumentos de medicdo e da camara térmica com minimo de 12 sensores distribuidos, com 5 medicdes efetuadas através
de registrador de temperatura e sensor termopar tipo T padrdo

Emisséo de relatério com padrdes rastreados a RBC e demonstragao de resultados através de graficos demonstrativos.
Desmontagem e limpeza geral
Verificagdo do sistema eletrénico
Ensaios com e sem carga
Os ensaios deverdo seguir as normas vigentes. - Execugao e emissdo de relatério de qualificagdo térmica do equipamento.
Mufla
Desmontagem limpeza geral, verificagdo no sistema eletro-eletrénico
Ajuste elétrico eletronico,
Verificacdo do sistema mecanico e verificacdo do sistema de aquecimento.
Calibragdo com padroes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento
Ensaio de estabilizagdo de temperatura, em pontos ao longo da faixa do equipamento.

Turbidimetro
Desmontagem e limpeza geral
Remocéo de fungos e detritos de todo o sistema ético.
verificacdo do sistema eletrénico
Ajustes gerais
Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento
Centrifuga
Desmontagem e limpeza geral
Lubrificacdo adequada
Verificagdo do estado de rolamentos, escovas, induzido e toda a parte elétrica e ajuste do balanceamento do motor
Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Banho Maria
Desmontagem e limpeza geral
Verificacdo do sistema elétrico e mecanico

Calibracdo e ensaios de estabilidade térmica com padrdes rastredveis a RBC e emissdo de certificado com demonstragdo do
comportamento do equipamento ao longo do ensaio

Refratometro
Desmontagem e limpeza geral
Remocado de fungos e detritos de todo o sistema ético
Lubrificacdo adequada
Ajustes 6ticos e mecanicos
Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, através de comparacao direta brix ou indice de
refracdo.

Polarimetro
Desmontagem e limpeza geral
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Remogdo de fungos e detritos de todo o sistema 6tico
Lubrificacdo adequada, ajustes gerais

Calibragdo com padroes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, através de método de comparagdo direta com tubos
de quartzo.

Fotometro de Chama
Desmontagem e limpeza geral
Ajustes 6ticos e eletronicos
Calibracdo com padrdes rastredveis e emissao de certificado do equipamento, ajustes de 0 e 100%, em todos os ganhos do equipamento

Colorimetro
Desmontagem e limpeza geral
verificagdo do sistema eletrénico
Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Karl Fischer
limpeza geral
verificacdo do sistema eletrénico
Calibragdo com padroes rastreadveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Friabilometro
limpeza geral
verificacdo do sistema eletrénico

Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, através de método de comparagao direta para tempo
e rotacao.

Termohigrometro
limpeza geral
verificagdo do sistema eletrénico

Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, com no minimo 04 pontos para temperatura e
umidade, ao longo da faixa do equipamento

Manémetro
limpeza geral
Calibracdo com padrdes rastredveis a RBC e emissao de certificado do equipamento, com no minimo 04, ao longo da faixa do equipamento

Sala de Incubacao

Calibracéo e qualificacdo com ensaios de 24h de acordo com o documento orientativo DOQ-CGCE-028, com padrdes rastredveis a RBC e
emissdo de relatério de qualificagdo térmica do equipamento

Viscosimetro
Desmontagem e limpeza geral
verificacdo do sistema eletrénico
Calibragdo com padroes rastreadveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Camara Fria
Limpeza geral
Verificacdo do Sistema elétrico e eletrénico.
Lubrificagdo de componentes e portas

Calibragao e qualificacdo com ensaios de 24h de acordo com o documento orientativo DOQ-CGCRE-028 e protocolo de qualificagao interno,
com padrdes rastreaveis a RBC e emissdo de relatério de qualificagdo do equipamento

Desintegrador
Limpeza geral
verificacdo do sistema elétrico e eletronico

Calibragdo com padroes rastreadveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, através de método comparativo direto para tempo e
temperatura, em pontos distribuidos ao longo da faixa do equipamento

Torquimetro
Limpeza Geral
Verificagao e lubrificagdo do sistema mecanico
Calibragdo com padroes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Repartulacdao Granulométrica ( equipamento e peneiras)
Limpeza geral
Verificagdo do sistema elétrico e mecanico
Calibragdo com padroes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Termdémetro
limpeza geral
Calibragcdo com padrdes rastreaveis a RBC e emissao de certificado do equipamento, com no minimo 04, ao longo da faixa do equipamento

Pistola de Temperatura
Limpeza geral
Calibracdo com padrdes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, com no minimo 04 pontos ao longo da faixa do
equipamento

Validacao de Capela de Fluxo Laminar
Calculo de vazao do ar
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Verificacdo dos componentes eletromecanicos
Velocidade do fluxo do ar
Teste de inducao
Teste de recuperagdo
Emissédo de relatério de qualificacdo do equipamento

Os ensaios de qualificacdo deverdo seguir as instrucdes normativas vigentes, ABNT NBR ISO 14655-1 e 14644-3

Capela de Exaustao
Célculo de vazéo do ar
Verificagdo dos componentes eletromecanicos
Velocidade do fluxo do ar

Teste de inducao

Teste de recuperagao

Emissao de certificado
Manutengdo geral

Limpeza e lubrificacao

Sonicador

Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emisséo de certificado do equipamento - temperatura/tempo

verificagdo do sistema eletro-mecanico
Manutencdo geral
Limpeza e lubrificagéo
emissdo de relatério de realizacao dos servicos

Microscépio
Manutencdo geral
Verificagao e ajuste do sistema 6tico
Limpeza e lubrificagao
Serd emitido Relatério de realizagdo dos servigos

Contador de Col6nia
Manutengao geral
Limpeza e lubrificagao
Serd emitido Relatério da realizagdo dos servigos

Pressostato
limpeza geral
verificagdo geral do sistema
Calibragdo com padroes rastreadveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Vacudémetro
limpeza geral

Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, com no minimo 04 pontos ao longo da faixa do

equipamento

Pressostato
Desmontagem e limpeza geral
Calibragdo com padroes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Durémetro
Desmontagem e limpeza geral
Verificagdo do sistema elétrico e eletronico
Manutencdo da coluna, com desmontagem e lubrificagao
Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Medidor de densidade - Tap Density
Desmontagem e limpeza geral
Verificagdo do sistema elétrico e eletronico
Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Manometro diferencial digital
Desmontagem e limpeza geral
Verificacdo do sistema elétrico e eletronico
Calibragdo com padroes rastreadveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Peso Padrao
Limpeza Geral
Calibragdo com padroes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

Micrémetro
Limpeza e manutencgao Geral, ajustes e lubrificagao.
Calibracdo com padrdes rastredveis a RBC e emisséo de certificado do equipamento

Alcoometro
Desmontagem, manutencgao e limpeza geral
Calibracdo com padroes rastredveis a RBC e emissao de certificado do equipamento
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Agitador de tubos
Desmontagem, manutencdo e limpeza geral
Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emisséo de certificado do equipamento

Vidrarias
Limpeza geral

Calibragcdo ASTM com padrdes rastredveis a RBC e emisséo de certificado do equipamento, através de método comparativo, com balanga
rastreada e conversao de massa/densidade/volume.

Micropipetas
Limpeza geral
Verificagdo do sistema eletro-eletronico
Calibracdo ASTM com padrdes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, através de método comparativo, com balanca
rastreada e conversao de massa/densidade/volume.

Tacometro digital
Desmontagem e limpeza geral
Verificagdo do sistema elétrico e eletronico
Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emisséo de certificado do equipamento

Indicador e transmissor de pressao
Limpeza e verificacdo geral.

Calibragdo através de um mandmetro digital e um termohigrometro, com padrdes rastredveis a RBC e emissao de certificado do
equipamento.
E com média de 03 leituras em cada ponto.

Indicador e medidor de vazao
Limpeza e verificacdo geral.

Calibracdo através de um medidor de vazdo e um termohigrémetro, com padrdes rastredveis a RBC e emissao de certificado do
equipamento.
E com média de 03 leituras em cada ponto.

Indicador e transmissor de temperatura
Limpeza e verificacdo geral.

Calibragdo através de um multicalibrador e um termohigrometro, com padrdes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento.
E com média de 03 leituras em cada ponto.

Transmissor de nivel
Limpeza e verificagdo geral.

Calibragdo através de um Mandmetro digital e um termohigrometro, com padrdes rastreaveis a RBC e emissdo de certificado do
equipamento.
E com média de 04 leituras em cada ponto.

Transmissor e indicador de condutividade
Limpeza e verificacdo geral.

Calibracdo através de uma solugéo de condutividade e um termohigrémetro, com padrées rastredveis a RBC e emissao de certificado do
equipamento.

E com média de 03 leituras em cada ponto.

Bomba dosadora
Desmontagem e limpeza geral.

Calibracdo através de uma balanga semi-anélitica, um crondmetro e um termohigrémetro, com padrdes rastredveis a RBC e emissao de
certificado do equipamento.

E com média de 03 leituras em cada ponto.

Multiparametro
Desmontagem e limpeza geral
Calibracdo através de solucdes tampao e termohigrometro, com padrdes rastredveis a RBC e emissao de certificado do equipamento.
E com média de 03 leituras em cada ponto.

Valvula de Seguranca

Limpeza e verificacdo geral
Teste de integridade e vedacdo do conjunto, que possa garantir sua estanqueidade

Cabine de seguranca biolégica



54 Calculo de vazéo do ar
Verificagdo dos componentes eletromecanicos
Velocidade do fluxo do ar
Teste de inducao
Teste de recuperagao
Emissdo de relatério de qualificagdo do equipamento
Os ensaios de qualificagdo deverdo seguir as instrugdes normativas vigentes, ABNT NBR ISO 14655-1 e 14644-3

Termopar
Limpeza geral
Calibragdo com padrdes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento, com no minimo 04, ao longo da faixa do equipamento

55

Rotor
Limpeza geral
Ajustes mecanicos
realizagdo de medigdes através de tacémetro padrdo sem carga utilizando método de comparagao
calibragdo com medicdo minima de 05 pontos sendo apresentados a média das indicagdes

56

Motor de velocidade da Extrusora

57 Limpeza geral
Ajustes mecanicos
realizacdo de medicdes através de tacémetro padrao sem carga utilizando método de comparagéo
calibragdo com medicdo minima de 05 pontos sendo apresentados a média das indicaces
Sensor de Temperatura
Limpeza geral

calibragdo e emissao de certificado com padrdes rastredveis a RBC e emissao de certificado do equipamento.
Realizagdo de ensaios com minimo de 05 pontos ao longo da amplitude do equipamento

58

Célula de carga

Desmontagem e limpeza geral
Verificagéo dos sistemas eletrénicos e mecanicos
Ajustes gerais
Realizagdo de ensaios com minimo de 05 pontos ao longo da amplitude do equipamento
Calibragdo com padroes rastredveis a RBC e emissdo de certificado do equipamento

59

Bomba peristaltica

60 Limpeza geral
Ajustes mecanicos
realizacdo de medigdes através de tacémetro padrdo sem carga utilizando método de comparagéo
calibragdo com medicdo minima de 05 pontos sendo apresentados a média das indicagdes

Chapa Aquecedora
Limpeza e verificagao geral.
61
Ajustes mecénicos e verificagdo de sistemas eletro/eletrénicos
calibragdo e emissao de certificado com padrdes rastredveis a RBC e emissao de certificado do equipamento.
Realizagdo de ensaios com minimo de 05 pontos ao longo da amplitude do equipamento

10.PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDICOES DE EXECUCAO DO SERVICO

10.1. A realizacdo do servico da presente licitacao serd no Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco- LAFEPE, situada no
Largo de Dois Irmados, 1.117 - Recife / PE, de segunda a sexta-feira, das 07h00min as 17h00min horas, de acordo com a emissdo da
Ordem de servico, conforme a necessidade do LAFEPE, obedecendo ao prazo contratual e as especificacdes descritas neste Termo de
Referéncia;

10.2. Os servicos descritos no objeto desta licitagao seréo solicitados pela contratante de acordo com o cronograma de servicos a ser
entregue mensalmente a contratada e deverdo ser executados em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de
servigos.

10.2.1. Em se tratando de execucdo dos SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA o prazo serd de até 24 horas a contar da data de
recebimento da notificagdo que podera ser por email, telefone ou mensagens de texto.

10.3. O local de prestagdo do servico sera situado no LAFEPE - Largo de Dois Irmaos, 1.117 - Recife / PE, no setor onde o equipamento
estiver alocado.

10.4. A CONTRATADA deve reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados.

10.5. Quanto a realizacdo dos procedimentos de MANUTENCAO CORRETIVA, a contratada devera atender a contratante quantas vezes
forem necessérias até a resolugcao da falha no equipamento, sem 6nus adicional para o contratante.

10.6. Os servicos descritos no objeto desta licitacao serdo executados em todos os 861 instrumentos, durante o prazo de execucao do
contrato (12 meses) ndo havendo instrumentos pendentes, ndo manutenidos, ao final da vigéncia contratual.

10.7. Esta comprovacao devera ser apresentada por meio de emissdo de boletim de medicdo, contendo a descricdo/relacdo/relatério
todos os servicos executados e necessitarao obrigatoriamente ser entregues com frequéncia mensal, sendo este condicao prévia para
liberacao do pagamento do referido més.

11. DO RECEBIMENTO

11.1 Em conformidade com o art. 175, inciso |, alineas a) e b) do Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios do Lafepe.
O recebimento dar-se-& em duas etapas:
11.1.1 PROVISORIAMENTE - pelo responséavel na fiscalizagdo, mediante visto no relatério dos servicos realizados, e posterior atesto



na Nota fiscal.

11.1.2 DEFINITIVAMENTE - pelo gestor do contrato, mediante conferéncia dos servicos, quantitativos e valores contratados, com o
atesto final da nota Fiscal.

11.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.

12. GARANTIA DOS SERVICOS

12.1. O prazo de garantia contra defeitos de execugdo dos servigos serd de 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo do
servico executado, ou da efetiva troca da pega, sendo, portanto, de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA zelar pela boa
qualidade da mao de obra e dos materiais nela empregados.

13. DO PRAZO DE VIGENCIA, ASSINATURA DO CONTRATO E DO REGIME DE EXECUGAO.

13.1. O prazo de vigéncia do Contrato decorrente da licitagdo serd de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por até 60 (sessenta meses), de acordo com o art. 71 da Lei 13.303/2016.

13.2. O prazo de execucgao do contrato serd de um ano e os agendamentos realizados conforme necessidade da contratante.

13.3. O licitante terd o prazo de 5 (cinco) dias para assinatura do contrato, contados a partir da convocacao pela CONTRATANTE.

13.4. Os servicos a serem contratados serdo prestados por meio de REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
14. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

14.1. Fiscalizar, como lhe prouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cladusulas e condi¢bes contratuais;

14.2. Acompanhar os servicos realizados pela contratada, e no caso de constatar quaisquer irregularidades, comunica-las, por escrito,
para que sejam tomadas as providéncias;

14.3. obrigagao do contratado - ATENDER PRONTAMENTE AS EXIGENCIAS DA FISCALIZACAO, SOB PENA DE MULTA.
14.4. Designar funcionério para centralizar e fornecer informagdes pertinentes ao objeto do presente contrato a contratada;

14.5. Conferir e atestar Nota Fiscal/Fatura mensal de prestacdo de servigos, através do gestor contratual, para pagamento, e ocorrendo
irregularidades, solicitar a contratada a imediata corregao;

14.6. Disponibilizar todas as informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, em relacdo ao objeto;
14.7. Adotar as providéncias necessarias ao satisfatério cumprimento do contrato;

14.8. Fiscalizar o cumprimento das clausulas e condicbes acordadas, registrando as deficiéncias, porventura existentes, devendo
comunica-la, por escrito, a CONTRATADA, para correcéo das irregularidades apontadas;

14.9. Efetuar a conferéncia entre a fatura apresentada, a solicitacao do fornecimento e os demais documentos;

14.10. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo estipulado.

14.11. Aprovar objeto, desde que atendidas as necessidades acordadas;

14.12. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificagdes contidas neste termo de referéncia;
15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Executar as atividades relacionadas neste termo de referéncia;

15.2. Substituir o empregado que ndo satisfazer as condigdes técnicas que o trabalho requeira ou nao atenda as exigéncias do LAFEPE,
em até 03 (Trés) dias Uteis contados do recebimento da comunicagao por escrito, assumindo o custo da substituicao;

15.3. A contratada responsabilizar-se por todos os atos lesivos que seus empregados venham a causar, enquanto estiverem a servico
do LAFEPE, ao patrimoénio desta e ao seu pessoal, sejam por culpa ou dolo;

15.4. Fica estabelecido que a contratada é para todos os fins e efeitos juridicos, Unica e exclusiva empregadora daqueles que |he
prestam servicos, afastando o LAFEPE, em qualquer hipétese, da responsabilidade trabalhista e previdenciéaria, inclusive subsidiaria;

15.5. Os conhecimentos, dados e informacdes de propriedade do LAFEPE, relativos a aspectos societarios, econémico-financeiros,
judiciais, tecnoldgicos e/ou administrativos, tais como produtos, sistemas, técnicas, estratégias, métodos de operacdo e todos e
quaisquer outros repassados por forca do objeto do contrato, constituem informacdes privilegiadas e como tais, tem carater de
confidencialidade, s6 podendo ser utilizadas exclusivamente no cumprimento e execucado das clausulas e condicles estabelecidas no
contrato;

15.6. A contratada responsabilizar-se pelos prejuizos eventualmente causados ao LAFEPE ou a terceiros, pela inexecucao parcial ou
total do objeto do presente instrumento;

15.7. A contratada responsabilizar-se pelos impostos, taxas e outras obrigagdes que incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos
servicos e fornecimento, ora contratados;

15.8. Identificar todos os seus profissionais com crachd, condigao para o livre transito na sede do LAFEPE.
15.9. Fornecer toda mao de obra necessaria e devidamente treinada e habilitada para execugao dos servicos.
15.10. Fornecer todas as ferramentas e EPI's necessérios a execugao dos servigos;

15.11. Nao sera devida ao licitante nenhuma indenizagdo ou reparagao de qualquer espécie por conta do envio de laudo(s) técnico(s)
e/ou de amostra(s)/protétipo(s)".

15.12. Respeitar as normas da seguranca do trabalho, disciplinas e demais regulamentos da contratante adotando identificacdes
quando for necessario;

15.13. Executar fielmente o contrato firmado observando todas as cladusulas pactuadas e as cumprindo, bem como as prescricdes da Lei
das LicitacOes e Contratos Administrativos, respondendo pelas conseqliéncias de sua inobservancia total ou parcial;

15.14. Assumir integral responsabilidade pelos danos eventualmente causados a contratante ou a terceiros, no fornecimento ora
ajustado, nao excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizacdao ou acompanhamento realizado pela Contratante;

15.15. Aceitar, nas mesmas condicOes de sua proposta, os acréscimos ou supressodes do fornecimento ora contratado, que porventura
se fizerem necessarios, a critério da Contratante;

15.16. Manter-se durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, com as condicdes de
habilitacdo e qualificacao exigidas neste Termo de Referéncia;

15.17. Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos produtos, qualquer que seja sua causa;
15.18. Comunicar, por escrito, a Contratante, qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorrer na execucdo do objeto contratado;

15.19. Durante o hordrio de funcionamento de trabalho (segunda a sexta 07h0Omin as 17h00min), efetuar assisténcia técnica de
acordo com solicitacdo do setor responsavel, em prazo méximo de 72 horas.



15.20. Providenciar toda a sinalizacdo necessaria a execugao dos servigos, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.
15.21. Responsabilidade Técnica: o plano deve ser supervisionado por profissional habilitado.

15.22. Todo dispositivo e/ou peca que danificar, sendo este fundamental para a atuacdo do equipamento, a CONTRATADA, devera
consertar em até 72 (setenta e duas) horas.

15.23. A empresa contratada é responsavel pela retirada e realocacdo dos instrumentos de medicao que sofrerem os procedimentos
descritos neste certame.

15.24. Os equipamentos que nao puderem ser reparados da sede da contratante deverao seguir para a oficina da contratada, sendo
este transporte e devolucdo por conta da contratada, onde a contratada terd inteira responsabilidade sobre os equipamentos que
estiverem em transito.

15.25.Estes equipamentos somente deverdo sair da empresa com prévia autorizacdgo da COEMO/DIUTI, onde serd elaborado
documentagao interna com posterior autorizagao.

15.26. Estes custos serdo absorvidos pela contratada nao gerando custos a contratante;

15.27. Ao final dos procedimentos de calibragdo, a contratada obriga-se a apresentar os certificados de calibracdo com padrdes
rastredveis a RBC, bem como o certificado dos padrdes utilizados no ensaio em meios fisicos e eletrénicos.

15.28. Ao final dos procedimentos de qualificagdo, a contratada obriga-se a apresentar os Relatérios de qualificacdo, bem como os
certificados de calibragdo dos instrumentos do equipamento a ser qualificado e o certificado dos padrdes utilizados no ensaio em meios
fisicos e eletronicos.

15.29. A empresa contratada deverd possuir pelo menos 1 (uma) acreditacdo junto ao Inmetro de acordo com os requisitos da norma
ABNT NBR ISO/IEC 17025, onde a certiddo referenciada serd IMPRETERIVELMENTE apresentada como pressuposto a
FORMALIZACAO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA.

16.GESTAO/FISCALIZACAO DO CONTRATO
16.1. A gestdo do contrato serd exercida pela COEMO - Coordenadoria de Engenharia e Manutencao e Obras do LAFEPE.

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do contrato serdo exercidos por funcionario designado pelo coordenador de
Controle de Qualidade, ao qual competird acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, dando ciéncia de tudo a Contratada, conforme disposto nos artigos 169 e 170 do Regulamento LAFEPE.

16.3. O Contratante ao constatar qualquer irregularidade na execucdo do servico por parte da Contratada expedird notificacdo, para
que a mesma regularize a situacdo, em até 72 horas, sob pena de, ndo o fazendo, ser aplicada a multa pertinente.

16.4. A existéncia do gestor por parte da contratante de nenhum modo, diminui ou altera a responsabilidade da contratada na
prestacao dos servicos assumidos e a serem executados, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nao importando co-
responsabilidade na eventual ocorréncia;

17. SANCOES

17.1. Além do que dispde no Edital, a contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantindo o contraditério e a ampla
defesa anteriormente a sua aplicacao definida, ficarad sujeita as sangdes previstas no Capitulo X da RILC (Regulamento de Licitacdes e
Contratos do LAFEPE) e a Secgdo Ill da Lei 13.303/2016.

18. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO

18.1. O contrato serd pago em em 12 parcelas mensais e iguais através da apresentacao de nota fiscal e atesto dos servicos pelo gestor
do contrato.

18.2. O pagamento serd efetuado em moeda brasileira (Real) através de depdsito bancario, em conta corrente da empresa contratada
ou através de boleto bancério, em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento da nota fiscal/fatura, correspondente a parcela do contrato,
mediante atesto do gestor do contrato;

18.3. Deverao estar inclusos nos precos apresentados todos os gastos do servigo, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execugao do contrato;

18.4. A contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) produto(s)/servico(s) for(em) entregue(s)/executado(s) em
desacordo com as

condicOes e especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, Edital e seus respectivos anexos;

18.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor
devido devera ser

acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento,

com base na variacdo do indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA, do IBGE, aplicando-se a seguinte férmula:
EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

| = indice de atualizac&o financeira, assim apurado:

| = (TX/100)/365)

TX = Percentual do IPCA anual

19. DA QUALIFICACAO TECNICA

19.1. Apresentar comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos em até 40% com o objeto da licitacdo, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito publico ou privado,
demonstrando a prestacdo de fornecimento do objeto executado pelo licitante.

19.1.1 Serd aceito o somatério de atestados e/ou declaracdes de periodos concomitantes para comprovar o quantitativo minimo
empregado.

19.1.2 Os periodos concomitantes serao computados uma Unica vez, para feito de contagem de prazo.



19.1.3 O LAFEPE se reserva o direito de realizar diligéncias para comprova a veracidade dos atestados, podendo requisitar copias dos
respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatério do contetdo declarado.

20. OUTROS DOCUMENTOS

20. 1. Deverao ser apresentados para fins de comprovacao compulsiva pelo menos 1 (uma) acreditacao junto ao Inmetro de acordo com
os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, onde a certiddo referenciada serd IMPRETERIVELMENTE apresentada como
pressuposto a FORMALIZACAO DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA.

21. DA HABILITAGCAO JURIDICA E REGULARIDADE FISCAL
21.1. A documentacao relava a regularidade Juridica serd a que esté prevista no Edital Padrdo para prestacdo de servicos comuns.
22. DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

22.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, ou Liquidagdo Judicial, ou de Execugao Patrimonial, conforme o caso,
emitida pelo Cartério distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou,
na omissao, expedida a menos de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentacao dos documentos de Habilitagdo e da Proposta
Comercial, caso no documento nao conste o prazo de validade.

22.2. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial referente aos processos distribuidos pelo PJE (Processos
Judiciais Eletronicos) da sede da pessoa juridica;

22.3. A certidao descrita no subitem “21.2.1."” somente é exigivel quando a Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, ou
Liquidagdo Judicial, ou de Execugéo Patrimonial Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a
ressalva expressa de que ndo abrange os processos judiciais eletronicos.

22.4. Empresas em recuperacgao judicial poderao participar da presente Licitagdo, desde que, para tanto, comprovem mediante a
apresentacao de certiddo judicial especifica, o seu regular cumprimento do plano homologado e que certifique que a licitante esta apta
econOmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério e desde que atenda as condigdes para comprovagao da
capacidade econémica e financeira prevista neste Edital.

23. DO REAJUSTE

23.1. O prego somente sera reajustado apds decorrido 12 (doze) meses da data fixada para apresentacdo da proposta, utilizando-se
para tanto o IPCA (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei n® 12.525/2003.

23.2 Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, de acordo com o RILC e da Lei
Federal 13.303/2016.

24. DA SUBCONTRATACAO

24.1 E expressamente vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto deste contrato, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo
da aplicacdo de penalidade prevista na minuta do contrato.

25. DO CONSORCIO

25.1. Para a execucdo desse servico NAO serd permitida & contratacdo de empresa em forma de consércio. Assim ratificamos o
posicionamento contido no Acérdao do TCU, que nos ensina que nem sempre a participacdo de empresa em consoércio implica
incremento de competitividade (associagdo de pequenas empresas para participagdo em conjunto), podendo vir a constituir, ao
contrario, limitacdo a concorréncia (diminuicdo do nimero de empresas de porte interessada por integrarem um mesmo consorcio, nos
termos do voto do Ministro Relator do acérddo 280/2010 Plenério (Voto do Relator).

25.2 E expressamente vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto deste contrato, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidade prevista na minuta do contrato.

26. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

26.1. Em caso de manifestacdo de desisténcia, fica caracterizado o descumprimento total da obrigacdo assumida, consoante o
estabelecido no Art. 183 do Regulamento LAFEPE, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

26.2. A eventual rescisao do ajuste se dard nas hipéteses previstas na Lei n? 13.303/2016 e no regulamento do LAFEPE, ndo cabendo, a
Contratada, direito a qualquer indenizagdo.

27. DO FORO

27.1 Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste procedimento e da contratacdo dele originada, serd competente o Foro do
municipio do Recife/PE, onde esta localizada a sede do LAFEPE.

28. DO ANEXOS
28.1 MATRIZ DE RISCO - Conforme ANEXO - I.
28.2 LISTA DE EQUIPAMENTOS - Conforme Anexo - Il.

Declaro que realizei REVISAO quanto ao mérito e formalidades da Licitacdo Eletrénico, que tem como objeto Contratacdo de Empresa Especializada
na realizacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, certificacdo, calibracdo, inspecdo e ensaios, sem o fornecimento de pecas, referentes
aos equipamentos localizados nas instalagdes do LAFEPE, para o Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A -
LAFEPE.

Recife, 24 de marco de 2021

Marcelo José Ximenes Menelau
Coordenador de Engenharia , Manutencdo e Obras

ANEXO -1

MATRIZ DE RISCO




CATEGORIA DO . _ ALOCACAO
RISCO DESCRICAO CONSEQUENCIA DO RISCO

Atraso na execugao do objeto contratual por culpa do Paralisagao temporéria das

Contratado. atividades Contratado

Fatores retardadores ou impeditivos da execucdo do contrato
préprios do risco ordinario da atividade empresarial ou da
execucao.

Paralisagao temporéria das

atividades. Contratado

Fatos retardadores ou impeditivos da execucdo do contrato
gue ndo estejam na sua éalea ordindria, tais como fatos do
RISCO ATINENTE |principe.

AO TEMPO DA
EXECUGCAO

Paralisagao temporéria das

atividades. Contratante

Alteracao de enquadramento tributério, em razdo do resultado
ou de mudanca da atividade empresarial, bem como por erro
do Contratado na avaliagdo da hipétese de incidéncia tributéria

Aumento ou diminuicdo do lucro do

Contratado Contratado

Aumento ou diminuicdo do custo do

produto e/ou do servico. Contratado

Variacdo da taxa de cambio

Elevacdo dos custos operacionais para o desenvolvimento da
atividade empresarial em geral e para a execugao do objeto
RISCO DA em particular, tais como aumento de prego de insumos,
ATIVIDADE prestadores de servico e mao de obra devidamente
EMPRESARIAL |comprovados

Aumento do custo do produto e/ou do

servigo. Contratante

Geragao de Custos trabalhistas e/ou
previdenciario para o LAFEPE, além
de eventuais honorarios advocaticios,
multas e verbas sucumbenciais

Responsabilizagdo do LAFEPE por recolhimento indevido em
valor menor ou maior que o necessario, ou ainda de auséncia |Débito ou crédito tributario ou fiscal

. . . PO Contratado
de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do (ndo tributario)

RISCO Responsabilizagdo do LAFEPE por verbas trabalhistas e
TRABALHISTA E |previdenciarias dos profissionais do Contratado alocados na
PREVIDENCIARIO execucao do objeto contratual

Contratado

LAFEPE

ANEXO - I
LOTE 01
ITEM || QUANT. INSTRUMENTO MARCA N2 SERIE ESCALA TAG LOCALIZACAO FREQ. DE
CALIBRACAO
‘ BALANCAS ‘
1 1 BALANCA OHAUS 43234-97 0,5A41009 | 51BAL001 | ACESSOAOALMOX | ) yeceg
DA OTICA
[ 2 1 BALANCA OHAUS VERIFICAR 0,5 A 41009 51BALO17 ROTULOS E BULAS | 4 MESES |
K0651226441105- CABINE DE
‘ 3 1 BALANCA OHAUS e 0,5 A 41009 51BAL0O5 PESAGEM 4 MESES ‘
4 1 BALANCA OHAUS J2211226250064 | 0,5A4100g | 51BALO06 CABINE DE 4 MESES
PESAGEM
K1951227220274- CABINE DE
‘ 5 1 BALANCA OHAUS o 0,5 A 41009 51BAL008 AMOSTRAGEM 4 MESES ‘
K0651226441110- CABINE DE
‘ 6 1 BALANCA OHAUS e 0,5 A 41009 51BAL009 AMOSTRAGEM 4 MESES ‘
[ 7 1 BALANCA OHAUS 10285116 0,5 A 41009 41BAL001 COPED ANTIGO 4 MESES |
DESENVOLVIMENTO
8 1 BALANCA FILIZOLA 3562/04 100g A 15k 41BAL002 DE FORMA 4 MESES
9 9 LIQUIDAS E
SEMISOLIDAS
[ 9 1 BALANCA SHIMADZU D451700030 0,01 A 200g 41BAL003 COPED ANTIGO 4 MESES |
[ 10 1 BALANCA SHIMADZU 451700033 0,01 A200g 41BAL004 COPED ANTIGO 4 MESES |
[ 11 1 BALANCA SHIMADZU D209405438 0,01 A 200 g 41BAL005 PESAGEM 4 MESES |
[ 12 1 BALANCA SHIMADZU D314800207 0,01 A200g 41BAL006 PESAGEM 4 MESES |
[ 13 1 BALANCA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0,59 A 3109 21BAL004 | laboratério anallitico | 4 MESES |
LABORATORIO DE
14 1 BALANCA MARTE 221313 0 A 200g 23BAL004 CONTROLE FiSICO 4 MESES




0,00001 A

15 1 BALANCA TOLEDO 324 1605 32BAL004 | BOX DE PESAGEM | 4 MESES
16 1 BALANCA SARTORIUS 15104691 0,0001 A 2009 | 32BAL005 | SALA DE PESAGEM | 4 MESES
17 1 BALANCA FILIZOLA 1650/02 259 A 6000g | 32BAL006 | SALA DE PESAGEM | 4 MESES
18 1 BALANCA METTLER 6608 0,0001 A 200g | 32BAL007 | BOX DE PESAGEM | 4 MESES
19 1 BALANCA MARTE AL200C 0A 2009 22BAL004 INSTRUMENTAL 4 MESES
20 1 BALANCA GEHAKA 1005 0,02A4009 | 31BAL002 AREA LIMPA 4 MESES
21 1 BALANCA OHAUS AR3130 0,5A41009 | 32BAL002 INSTRUMENTAL 4 MESES
22 1 BALANCA OHAUS K0651220441115- | 0541009 | 21BALOOL EMBALAGEM 4 MESES
23 1 BALANCA OHAUS N LOCALIZADO | 0,5A4100g | 21BAL002 EMBALAGEM 4 MESES
24 1 BALANCA OHAUS K°65122H'i|560277' 0,5A4100g | 21BAL003 EMBALAGEM 4 MESES
25 1 BALANCA MARTE 248304 0 A 1000g 21BAL009 EMBALAGEM 4 MESES
o CONTROLE EM
26 1 BALANCA OHAUS N LOCALIZADO | 0,5A4100g | 22BALO10 s 4 MESES
27 1 BALANCA DIGITRON N LOCALIZADO 0 A 500kg 22BALO1L2 ENTREPOSTO 4 MESES
28 1 BALANCA MARTE 348423 0A 3309 22BALO13 ENVASE 4 MESES
CONTROLE EM
29 1 BALANCA MARTE 253826 0 A 2009 23BALO01 RS 4 MESES
CONTROLE EM
30 1 BALANCA MARTE 253927 0 A 2009 23BAL002 N e s 4 MESES
31 1 BALANCA MARTE N LOCALIZADO | 40 A 11009 15BAL001 SETRAT 4 MESES
32 1 BALANCA FILIZOLA N LOCALIZADO | 0 A 300 KG 52BAL002 LOGISTICA 4 MESES
CAMARA FRIA
ACESSO A MATERIA
33 1 CAMARA FRIA ISOESTE N LOCALIZADO 0 A 59C 51CAFO01 | PRIMA RESFRIADA E | 12 MESES
SEMIACABADA
] ACESSO A MATERIA
34 1 CAMARA FRIA ISOESTE N LOCALIZADO 0 A 109C 51CAF002 | PRIMA RESFRIADA E | 12 MESES
SEMIACABADA
- ETHIC o A qo
35 1 CAMARA FRIA TECINe oGy 49469 2° A 8°C 41CAF001 COPED ANTIGO | 12 MESES
36 1 CAMARA FRIA ETHIK N LOCALIZADO 2°A8°C 32CAF001 PREPARO 12 MESES
37 1 CAMARA FRIA INDREL N LOCALIZADO <5°C 31CAF001 INSTRUMENTAL | 12 MESES
38 1 CAMARA FRIA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO <5°C 31CAF002 INSTRUMENTAL | 12 MESES
39 1 CAMARA FRIA GELOPAR N LOCALIZADO 2°A8°C 31CAF003 INSTRUMENTAL | 12 MESES
40 1 CAMARA FRIA GELOPAR N LOCALIZADO 2° A 8°C 31CAF004 | DESCONTAMINACAO | 12 MESES
CAMARA CLIMATICA
41 1 CAMARA CLIMATICA MECALOR N LocaLizapo | ©- lggoofus 0-1 43cAmo003 ESTABILIDADE 12 MESES
(]
42 1 CAMARA CLIMATICA MECALOR N LocaLizapo | ©- 19(;00/?&; 0-1 43cAmo004 ESTABILIDADE 12 MESES
43 1 CAMARA CLIMATICA MECALOR N LocaLizapo | ©- 19%?,/?5; 0-1 43camo0s ESTABILIDADE 12 MESES
" ) o 0-100C°e0-

44 1 CAMARA CLIMATICA CARON N LOCALIZADO SO 43CAMO06 ESTABILIDADE 12 MESES
45 1 CAMARA CLIMATICA CARON N LocaLizapo | ©- g%oo/foRe 0-1 43cAmo007 ESTABILIDADE 12 MESES
CAPELA
46 1 CAPELA CONTEC N LOCALIZADO XXX 42CAP001 COPED ANTIGO | 12 MESES
47 1 CAPELA CONTEC N LOCALIZADO XXX 42CAP002 COPED ANTIGO | 12 MESES
48 1 CAPELA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO XXX 42CAP003 COPED ANTIGO | 12 MESES
49 1 CAPELA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO XXX 32CAP001 SALA QUENTE 12 MESES

o - LABORATORIO
50 1 CAPELA N LOCALIZADO | R LOCALIZADO XXX 32CAP002 Fetoouimen | 12 MEsES
< < LABORATORIO
51 1 CAPELA N LOCALIZADO | R LOCALIZADO XXX 32CAP003 oo aumco | 12 MESES
52 1 CAPELA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO XX 33CAP001 PREPARO 12 MESES
53 1 CAPELA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO XXX 27CAP00L OTICA 12 MESES
DESINTEGRADOR
54 1 DESINTEGRADOR VARIAN DL1001C181 2139;’;%’;5 42DES001 | ESPECTROMETRIA | 12 MESES
) 100°C A LABORATORIO DE
55 1 DESINTEGRADOR NOVA ETICA 22559/10 o ons 32DES002 | Cononal oo OF | 12 MESES
] o 100°C A CONTROLE EM
56 1 DESINTEGRADOR NOVAETICA | N LOCALIZADO O on 32DES001 RS 12 MESES
-~ [o]
57 1 DESINTEGRADOR ETHIK N LOCALIZADO 2139;’9?9’35 23DES001 RESERVA 12 MESES
DUROMETRO
58 1 DUROMETRO VARIAN N LOCALIZADO 0 A 20kg 42DUR002 TESTES FiSICOS 12 MESES
59 1 DUROMETRO VARIAN DLO805C869 0 A 20kg 32DUR002 | LABORATORIODE ), eqpg

CONTROLE FiSICO




CONTROLE EM

60 1 DUROMETRO VARIAN N LOCALIZADO 0A20KG 23DUR001 RO s 12 MESES
- - CONTROLE EM

61 1 DUROMETRO VARIAN N LOCALIZADO 0 A 20kg 32DUR00L RS 12 MESES

ESTUFA
. MANIPULACAO DE
62 1 ESTUFA IMARVIL N LOCALIZADO | 25°C A1209C | 41ESTO01 | FORMA SOLIDASE | 12 MESES
LIQUIDAS

63 1 ESTUFA QUIMIS N LOCALIZADO 0 A 100°C 31EST002 ESTABILIDADE 12 MESES

64 1 ESTUFA FANEM 55/335 XXX 32EST001 SALA QUENTE 12 MESES

65 1 ESTUFA QUIMIS N LOCALIZADO 0 A 200°C 32EST002 SALA QUENTE 12 MESES

66 1 ESTUFA FANEM N LOCALIZADO XXX 32E5T003 LAVAGEM 12 MESES

67 1 ESTUFA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 100°C 22EST004 SECAGEM 12 MESES

68 1 ESTUFA LAWES N LOCALIZADO 0 A 100C 22EST005 SECAGEM 12 MESES

69 1 ESTUFA ALWIS N LOCALIZADO 0 A 100°C 22EST006 SECAGEM 12 MESES

70 1 ESTUFA ALWIS N LOCALIZADO 0 A 100°C 22EST007 SECAGEM 12 MESES

FRIABILOMETRO
71 1 FRIABILOMETRO NOVA ETICA 05244/44 5A99:50 MIN | 42FRI00L COPED ANTIGO | 12 MESES
- - _ LABORATORIO DE

72 1 FRIABILOMETRO NOVA ETICA 0579/03 0A99:59 MIN | 32FRI002 | cRBORATORID OF | 15 mESES
- CONTROLE EM

73 1 FRIABILOMETRO VARIAN 4-2093-0103 XXX 32FRIOO0L s 12 MESES

74 1 FRIABILOMETRO NOVA ETICA | N LOCALIZADO XXX 23FRI00L RESERVA 12 MESES

INCUBADORA SHAKE
75 [ 1 | INCUBADORA SHAKE | LABOR [ 0803/17 10-60C° 42INS001 | COPED ANTIGO | 12 MESES
PESO PADRAO

. BRASIL - CONTROLE DE

76 1 PESO PADRAO CALBRACRO | N LOCALIZADO 100g 41PES001 oUAIoADE 12 MESES
» BRASIL - CONTROLE DE

77 1 PESO PADRAO CALBRACAO | N LOCALIZADO 509 41PES002 QUALIDADE 12 MESES
» BRASIL 8 CONTROLE DE

78 1 PESO PADRAO CALBRACAO | N LOCALIZADO 10g 41PES004 QUALIDADE 12 MESES
. BRASIL . CONTROLE DE

79 1 PESO PADRAO CALBRACRO | N LOCALIZADO 1g 41PES005 SUALIDADE 12 MESES
. BRASIL - CONTROLE DE

80 1 PESO PADRAO CALBRACRO | N LOCALIZADO 1kg 41PES006 SUAt oAb 12 MESES
» BRASIL - CONTROLE DE

81 1 PESO PADRAO CALIBRACAO | N LOCALIZADO 5009 41PES007 QUALIDADE 12 MESES
» BRASIL » CONTROLE DE

82 1 PESO PADRAO CALBRACAO | N LOCALIZADO 2509 41PES008 QUALIDADE 12 MESES
. BRASIL . CONTROLE DE

83 1 PESO PADRAO CALBRACAO | N LOCALIZADO 259 41PES009 QUALIDADE 12 MESES
- BRASIL i CONTROLE DE

84 1 PESO PADRAO CALIBRACAO | N LOCALIZADO 2Kg 41PESO10 QUALIDADE 12 MESES
. BRASIL . CONTROLE DE

85 1 PESO PADRAO CALBRACAO | N LOCALIZADO 5g 41PESO11 QUALIDADE 12 MESES
. BRASIL - CONTROLE DE

86 1 PESO PADRAO CaLBRACRO | N LOCALIZADO 309 41PES012 oUAoADE 12 MESES
. BRASIL - CONTROLE DE

87 1 PESO PADRAO CALIBRACAO | N LOCALIZADO 40g 41PESO13 QUALIDADE 12 MESES
» BRASIL 8 CONTROLE DE

88 1 PESO PADRAO CALBRACAO | N LOCALIZADO 3kg 41PESO14 QUALIDADE 12 MESES

89 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 10Kg 51pES001 | SAMA 'ifM“ggTER'AL 12 MESES

90 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 10Kg s1pES002 | SAUADE MATERIAL |15 meses

91 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51pES003 | SAUADE MATERIAL |15 meses

92 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51PES004 | SAMADE MATERIAL 15 MesEs

93 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51PES005 | ALA DLfM";',gTER'AL 12 MESES

94 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51pES006 | >AUADE MATERIAL |15 Meses

95 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51pES007 | SAUADE MATERIAL |15 MesEs

96 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg s1pesoog | AW DEMATERIAL 15 Meses

97 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51PES009 | ALA DLTM";'%TER'AL 12 MESES

98 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51pES010 | SAUADE MATERIAL |15 Meses

99 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg s1pEs011 | SAUADE MATERIAL |15 Meses

100 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg sipeso12 | SAWADEMATERIAL |15 MESEs

LIMPO




‘ 101 1 PESO PADRAO BBL N LOCALIZADO 20Kg 51PES013 | “AMA ':I’_TM'VF'%TER'AL 12 MESES
‘ 102 1 PESO PADRAO BBL fl LOCALIZADO 20Kg s1pEsora | SAUADE MATERIAL |15 meses
[ 103 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO 2Kg 65PES001 RESERVA 12 MESES
[ 104 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 2Kg 65PES002 RESERVA 12 MESES
[ 105 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO [ R LOCALIZADO 2Kg 65PES003 RESERVA 12 MESES
[ 106 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO XXX 225PP002 DISOL 12 MESES
[ 107 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 10kg 6885 DISOL 12 MESES
[ 108 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO [ RN LOCALIZADO 10kg 6889 DISOL 12 MESES
[ 109 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 20Kg 6893 DISOL 12 MESES
[ 110 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO 20Kg 6896 DISOL 12 MESES
[111 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO [ RN LOCALIZADO 20Kg 6912 DISOL 12 MESES
[112 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 20Kg 6906 DISOL 12 MESES
[113 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO [ RN LOCALIZADO 20Kg 6911 DISOL 12 MESES
[114 1 PESO PADRAO N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO 20Kg 6905 DISOL 12 MESES
‘ 115 1 JOGO DE PESO PADRAO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO XXX 22JPP001 c?’%ré%ggm 12 MESES
‘ PHMETRO
[ 116 1 PHMETRO METTLER N LOCALIZADO [ 0,01 A 14pH 32PHMO002 COPED ANTIGO 12 MESES
[117 1 PHMETRO TECNAKL 6092/307 0,01 A 14pH 42PHM001 COPED ANTIGO 12 MESES
[118 1 PHMETRO TECNOPON N LOCALIZADO [ 0,01 A 14pH 42PHMO004 COPED ANTIGO 12 MESES
" LABORATORIO DE
‘ 119 1 PHMETRO LUCA N LOCALIZADO | 0,01 A 14pH 32PHM002 | O\Teo Ericico | 12 MESES
[ 120 1 PHMETRO METTLER N LOCALIZADO [ 0,01 A 14pH 31PHMO001 INSTRUMENTAL 12 MESES
[121 1 PHMETRO METTLER N LOCALIZADO [ 0,01 A 14pH 32PHMO004 X 12 MESES
‘ REPAT.GRANUL (PENEIRA)
‘ 122 1 RE[’;*ETN‘EIRRAA'\;UL BERTEL N LOCALIZADO | N LOCALIZADO |  41PENO001 COPED ANTIGO 12 MESES
‘ 123 1 RE:’PAETN(EFR’X\;UL BERTEL N LOCALIZADO | N LOCALIZADO |  41PEN002 COPED ANTIGO 12 MESES
‘ 124 1 el BERTEL fl LOCALIZADO | Nl LOCALIZADO |  41PEN004 COPED ANTIGO | 12 MESES
‘ 125 | 1 Rl BERTEL fl LOCALIZADO | N LOCALIZADO |  41PEN0OS COPED ANTIGO | 12 MESES
‘ 126 1 REfFf‘ETN‘EIRRﬁ;UL BERTEL N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | 41PEN006 COPED ANTIGO 12 MESES
‘ 127 1 REfﬁgN(EFRAA'\;UL BERTEL N LOCALIZADO | N LOCALIZADO |  41PENO007 COPED ANTIGO 12 MESES
‘ 128 1 el BERTEL fl LOCALIZADO | N LOCALIZADO |  41PEN00S COPED ANTIGO | 12 MESES
‘ 129 1 Rl BERTEL fl LOCALIZADO | Nl LOCALIZADO |  41PEN009 COPED ANTIGO | 12 MESES
[130 1 REPARTICAO GRANULOM BERTEL N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | 42REP001 COPED ANTIGO 12 MESES
‘ SONICADOR
[131 1 SONICADOR UNIQUE 2491669 N LOCALIZADO | 41SON001 COPED ANTIGO 12 MESES
[132 1 SONICADOR SANDERS DF6000312 N LOCALIZADO | 41SON002 COPED ANTIGO 12 MESES
[133 1 SONICADOR UNIQUE N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | 32SON001 SALA QUENTE 12 MESES
[ 134 1 SONICADOR UNIQUE N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || 32SON003 SALA QUENTE 12 MESES
[135 1 SONICADOR UNIQUE N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | 32SON004 SALA QUENTE 12 MESES
‘ TAP DENSITY
[136 | 1 | TAP DENSITY | VARIAN | DbLosoec240 | XXX | 41MED0O01 | COPED ANTIGO | 12 MESES
‘ KALFISHER
(137 1 | KALFISHER [ METTLER | NLOCALIZADO [N LOCALIZADO | 32KAL002 | SALA DE PESAGEM | 12 MESES
‘ MICROMETRO
LABORATORIO
138 1 MICROMETRO MITUTOYO N LOCALIZADO 32MIC001 ANALISE MAT. 12 MESES
EMBALAGEM
‘ MUFLA
(139 1 | MUFLA [ QUIMIS | NLOCALIZADO || 1A1200°C | 32MUF001 | SALAQUENTE | 12 MESES
‘ PAQUIMETRO
0.001mm A LABORATORIO
140 1 PAQUIMETRO MARBERG N LOCALIZADO '150”‘"‘ 32PAQO01 ANALISE MAT. 6 MESES
mm EMBALAGEM
‘ u1| 1 PAQUIMETRO zAns fl LOCALIZADO | 0A200mm | 22PAQOO1 i 6 MESES
‘ Q GERENCIA
142 1 PAQUIMETRO STARRET N LOCALIZADO 0 A 200mm 22PAQ002 PRINCIPAL 6 MESES
] 0.001mm A LABORATORIO
143 1 PAQUIMETRO STARRETI N LOCALIZADO "150mm 32PAQ002 ANALISE MAT. 6 MESES
EMBALAGEM




‘ 144 1 PAQUIMETRO STARRETT 15/050066 o'ggémm A 65PAQ001 RESERVA 6 MESES
‘ 145 1 PAQUIMETRO STARRETI N LOCALIZADO 0"{%22 A | 32paqo04 RESERVA 6 MESES
‘ POLARIMETRO
: N LABORATORIO
‘ 146 1 POLARIMETRO ANTOR PAR N LOCALIZADO XXX 32P0OL002 FISICO-QUIMICO 12 MESES
‘ REFRATROMETRO
N _ LABORATORIO
‘ 147 1 REFRATROMETRO ANTOR PAR N LOCALIZADO XXX 32REF002 FISICO-QUIMICO 12 MESES
‘ BANHO MARIA
[ 148 1 BANHO MARIA QUIMIS N LOCALIZADO 0 A 100°C 31BANOO1 SALA QUENTE 12 MESES
[ 149 1 BANHO MARIA FANEM N LOCALIZADO 0 A 100°C 31BAN005 INSTRUMENTAL 12 MESES
LABORATORIO
o]
‘ 150 1 BANHO MARIA QUIMIS 13101385 0 A 100°C 31BAN003 ANALITICO 12 MESES
PREPARO DE
‘ 151 1 BANHO MARIA QUIMIS 14031124 0 A 100°C 31BAN004 MATERIAIS 12 MESES
‘ CENTRIFUGA
[ 152 1 CENTRIFUGA QUIMIS N LOCALIZADO 0 - 3400 RPM 31CEN001 COPED ANTIGO 12 MESES
[ 153 1 CENTRIFUGA MERSE N LOCALIZADO 0 - 3400 RPM 31CEN002 SALA QUENTE 12 MESES
[ 154 1 CENTRIFUGA X N LOCALIZADO 0 - 3400 RPM 42CEN001 COPED ANTIGO 12 MESES
‘ COLORIMETRO
‘ 155 | 1 COLORIMETRO HACH N LOCALIZADO 0 - 100%T 32C0L002 LABOFX*GTS;'O PE | 12 MESES
‘ CONDUTIVIMETRO
- 0,01 A LABORATORIO DE
‘ 156 1 CONDUTIVIMETRO METTLER N LOCALIZADO 200000MS 32CON002 CONTROLE FiSICO 6 MESES
o 0,01 A LABORATORIO DE
‘ 157 1 CONDUTIVIMETRO METTLER N LOCALIZADO 200000MS 32CON003 CONTROLE FiSICO 6 MESES
[ 158 1 CONDUTIVIMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || 0-500uS/ms | TIT/CIT- 101 SETRAT 6 MESES
[ 159 1 CONDUTIVIMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || 0-500uS/ms | TIT/CIT - 102 SETRAT 6 MESES
[ 160 1 CONDUTIVIMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || 0-500 uS/ms | TIT/CIT - 103 SETRAT 6 MESES
[ 161 1 CONDUTIVIMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || 0-500uS/ms | TIT/CIT - 201 SETRAT 6 MESES
‘ FOTOMETRO DE CHAMA
A _ LABORATORIO
162 1 FOTOMETRO DE CHAMA MICRONAL N LOCALIZADO 0- 100% 32FOT002 FiSICO-QUIMICO 12 MESES
‘ VISCOSIMETRO
‘ < LABORATORIO
‘ 163 1 VISCOSIMETRO BROOKFIELD N LOCALIZADO 0 A 15CP 32VIS001 FISICO-QUIMICO 12 MESES
‘ PIPETA
N LABORATORIO
‘ 164 1 PIPETA KALVIS N LOCALIZADO 50ml 32PIP005 FISICO-QUIMICO 12 MESES
N LABORATORIO
‘ 165 1 PIPETA KALVIS N LOCALIZADO 50ml 32PIP006 FISICO-QUIMICO 12 MESES
- LABORATORIO
‘ 166 1 PIPETA KALVIS N LOCALIZADO 50ml 32PIP004 FISICO-QUIMICO 12 MESES
- LABORATORIO
‘ 167 1 PIPETA GILSON N LOCALIZADO 50ml 32PIP001 FISICO-QUIMICO 12 MESES
N LABORATORIO
‘ 168 1 PIPETA TRANSPETTER N LOCALIZADO 50ml 32PIP002 FISICO-QUIMICO 12 MESES
‘ MICRO PIPETA
[ 169 1 MICROPIPETA TRANSFERPETTE| N LOCALIZADO 10ML 31PPE001 LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
[170 1 MICRO PIPETA GILSON N LOCALIZADO 10ML 31PPE002 LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
[171 1 MICRO PIPETA TRANSFERPETTE| N LOCALIZADO 10ML 31PPE003 LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
[172 1 MICRO PIPETA TRANSFERPETTE| N LOCALIZADO 10ML 31PPE004 LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
[173 1 MICRO PIPETA GILSON N LOCALIZADO 10ML 31PPE005 LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
[174 1 MICRO PIPETA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 10ML 31PPE006 LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
[175 1 MICRO PIPETA N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 10ML 31PPE007 LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
‘ CONTADOR DE COLONIA
176 1 CONTADOR DE COLONIA QUIMIS N LOCALIZADO XXX 31C0C002 LABORATORIO DE 12 MESES
VALIDACAO
177 1 CONTADOR DE COLONIA QUIMIS N LOCALIZADO XXX 31C0OC003 LABORATORIO DE 12 MESES
VALIDACAO
‘ FLUXO LAMINAR
- TESTE DE
‘ 178 1 FLUXO LAMINAR TROX N LOCALIZADO XXX 31FLU001 12 MESES

ESTERELIDADE




LABORATORIO DE
179 FLUXO LAMINAR TROX 2345 XXX 31FLU002 CONTAGEM 12 MESES
MICROBIOLOGICA
LABORATORIO DE
180 FLUXO LAMINAR TROX 2398 XXX 31FLU007 CONTAGEM 12 MESES
MICROBIOLOGICA
‘ CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA
‘ 181 CAB'NEBI%ELSE?CLLRANCA CONTROLAR | RN LOCALIZADO XXX 31CSB001 LA?,%?JE&% PE | 12 MESES
CABINE DE SEGURANCA - LABORATORIO DE
‘ 182 BIOLOGICA CONTROL AR N LOCALIZADO XXX 31CSB002 VALIDACAQ 12 MESES
‘ PISTOLA INFRAVERMELHA
PISTOLA j .
183 INFRAVERMELHA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 550°C 22PST001 RESERVA 12 MESES
PISTOLA - - 30 < 0°C A GERENCIA
‘ 184 INFRAVERMELHA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 5500C 23PST001 PRINCIPAL 12 MESES
PISTOLA N o o GERENCIA
‘ 185 INFRAVERMELHA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A550°C 23PST002 PRINCIPAL 12 MESES
PISTOLA - o R
‘ 186 INERAVERMELHA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO | <18 A 400°C 65PST001 RESERVA 12 MESES
‘ CHAPA AQUECEDORA
‘ 187 CHAPA AQUECEDORA SOLIDSTEL N LOCALIZADO Sgogoaée 22MST001 AC MANIPULACAO | 12 MESES
KIKA -
‘ 188 CHAPA AQUECEDORA | | oo | N LOCALIZADO AG029102/001 DISOL 12 MESES
[ 189 CHAPA AQUECEDORA QUIMIS N LOCALIZADO 0-350C° 42AGM001 DISOL 12 MESES
‘ SALA INCUBADORA
. _ SALA DE
0, -
‘ 190 SALA INCUBADORA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 20 A 35°C 31INC001 INCUBACAO 12 MESES
191 SALA INCUBADORA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 20 A 25°C 31INC002 SALA DE 12 MESES
INCUBACAO
- o SALA DE
0, -
‘ 192 SALA INCUBADORA N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 30 A 35°C 31INC003 INCUBACAO 12 MESES
‘ MICROSCOPIO
) _ LABORATORIO
‘ 193 MICROSCOPIO NIKON N LOCALIZADO XXX 31MIC002 ANALITICO 12 MESES
‘ AGITADOR
[ 194 | \ AGITADOR [ PHOENIX | NLOCALIZADO | XXX [ 31ATB001 | LAB DE CONTAGEM | 12 MESES
‘ TERMOHIGROMETRO
] ] 60°C - 99% ENTREPOSTO
195 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM N LOCALIZADO UMID 22THI001 EMBALAGEM DE 12 MESES
: MATERIA PRIMA
‘ 196 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM N LOCALIZADO GOECM‘ISQ% 22THI003 SECAGEM 12 MESES
. o 60°C - 99%
197 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM N LOCALIZADO UMID 22THI004 SECAGEM 12 MESES
. o 60°C - 99% -
‘ 198 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI015 COMPRESSAO 12 MESES
- < 60°C - 99%
199 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI014 SECAGEM 12 MESES
- - 60°C - 99%
200 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI009 EMBALAGEM 12 MESES
- - 60°C - 99% ~
201 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI0O13 | MANIPULACAO SECA| 12 MESES
. o 60°C - 99%
202 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI012 MISTURA 12 MESES
‘ 203 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO 603CM-I§9% 22THI048 SEMI ACABADO 2 | 12 MESES
- - 60°C - 99% PREPARO
‘ 204 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM N LOCALIZADO UMID. 22THIO16 REVESTIMENTO 12 MESES
) ~ 60°C - 99% -
205 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID. ? 22THI017 MANIPULACAO 2 12 MESES
- < 60°C - 99% ~
206 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM N LOCALIZADO UMID 22THI023 MANIPULACAO 1 12 MESES
- - 60°C - 99%
207 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM N LOCALIZADO UMID 22THI022 MISTURA 12 MESES
- - 60°C - 99%
208 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI006 MISTURA 12 MESES
. o 60°C - 99% ~
209 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI027 COMPRESSAO 12 MESES
- < 60°C - 99%
210 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM N LOCALIZADO UMID 22THI028 SECAGEM 12 MESES
- - 60°C - 99%
211 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 22THI032 ENVASE 12 MESES




60°C - 99%

‘ 212 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI037 EMBLISTADORA | 12 MESES
- - 60°C - 99%

213 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO S 22THI038 REVESTIMENTO 2 | 12 MESES
3 o 60°C - 99%

214 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI047 EMBLISTADORA | 12 MESES
3 o 60°C - 99%

215 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO s 22THI041 EMBALAGEM 12 MESES
- - 60°C - 99%

216 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI026 SEMIACABADO 3 | 12 MESES
- - 60°C - 99%

217 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO oS 22THI049 ENTREPOSTO 12 MESES
- - 60°C - 99%

218 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI050 EMBALAGEM 12 MESES
3 o 60°C - 99%

219 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THIO10 EMBALAGEM 12 MESES
- - 60°C - 99%

220 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THIO11 EMBALAGEM 12 MESES
3 - 60°C - 99% -

‘ 221 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI034 COMPRESSAO 12 MESES
- o 60°C - 99%

222 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO S 22THI020 SUPERVISORES | 12 MESES
5 o 60°C - 99%

223 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI030 EMBLISTADORA | 12 MESES
3 - 60°C - 99% -

224 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI040 COMPRESSAO 12 MESES
3 - 60°C - 99%

225 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI007 MISTURA 12 MESES
- - 60°C - 99% -

226 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI052 COMPRESSAO 12 MESES
3 o 60°C - 99%

227 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI031 REVESTIMENTO | 12 MESES
3 - 60°C - 99%

228 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI045 EMBALAGEM 12 MESES
- - 60°C - 99%

229 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI042 EMBLISTADORA | 12 MESES

‘ 230 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO GoijM'lgg% 22THIO19 CCF’,%FEOE';ESM 12 MESES

231 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO 60°C - 99% 22THI043 EMBALAGEM 12 MESES

UMID

- - 60°C - 99%

232 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 22THI044 | SEMIACABADO1 | 12 MESES
3 - 60°C - 99%

233 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO s 52THI00S RUAV 12 MESES
- o 60°C - 99%

234 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO S 52THI008 RUAS 12 MESES
5 o 60°C - 99%

235 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 52THI009 M7 12 MESES
3 o 60°C - 99% ALMOXARIFADO DE

‘ 236 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 15THI002 I ADO DE | 12 MESES

~ 0, - 0, j

‘ 237 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO GOUCMISM 22THI045 ARMAZEM 12 MESES
- o 60°C - 99% .

238 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO oS 31THI006 1° ANDAR 12 MESES
- o 60°C - 99%

239 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 51THI003 | SALA DE PESAGEM | 12 MESES
- o 60°C - 99% .

240 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 51THIO01 1° ANDAR 12 MESES
- - 60°C - 99% .

241 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 51THI008 1° ANDAR 12 MESES
- - 60°C - 99%

‘ 242 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 51THIOL0 RUAOL 12 MESES
- - 0% - 99% 1° ANDAR

243 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 51THIO12 QUARENTENADE | 12 MESES

: MATERIA PRIMA

- - 60°C - 99% SALA DE

‘ 244 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO . 51THIOL3 AV 12 MESES
- o 60°C - 99% LABORATORIO DE

‘ 245 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 31THI006 VALIDACHO 12 MESES
- - 60°C - 99% LAV. PREPARO.

‘ 246 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO e 25THI001 VAR 12 MESES
R ~ oC - 099,

‘ 247 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO GOUCMISM 31THI004 INSTRUMENTAL | 12 MESES
- - c0%C - 99% LABORATORIO DE

248 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO T 31THIO01 CONTAGEM 12 MESES

: MICROBIOLOGICA

- - 60°C - 99% SALA DE

‘ 249 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 31THI007 INCUBAAO 12 MESES
3 o 60°C - 99% SALA DE

‘ 250 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 41THI003 INCUBACAO 12 MESES
A ~ 0, - 0, N

‘ 251 TERMOHIGROMETRO TFA N LocALizADO | ©60°C-99% 31THI008 | DESCONTAMINACAO | 12 MESES

UMID.




60°C - 99%

SALA DE

‘ 252 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO e 41THI004 INCUBACRO 12 MESES
‘ 253 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO GOfJCM'Igg% 21THIO12 PREPARO 12 MESES
3 o 60°C - 99%
254 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | RN LOCALIZADO s 23THI018 INSTRUMENTAL | 12 MESES
3 o 60°C - 99%
255 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO s 23THIO13 SALA QUENTE 12 MESES
. B 602C - 99% LABORATORIO DE
256 TERMOHIGROMETRO INCOTHERM | R LOCALIZADO UMID. 32THI001 | CONTROLE FiSICO | 12 MESES
- o 60°C - 99%
257 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 32THI006 | BOX DE PESAGEM | 12 MESES
A o 602C - 99% LABORATORIO
‘ 258 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 41THI005 oo TR 12 MESES
3 - 60°C - 99% SALA DE
‘ 259 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO e 41THI007 conmem D A | 12 MESES
‘ 260 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO 603CM-I§9% 65THIO01 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
261 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI002 RESERVA 12 MESES
3 o 60°C - 99%
262 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 65THI003 RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99%
263 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 65THI004 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
264 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 65THI00S RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99%
265 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 65THI006 RESERVA 12 MESES
3 o 60°C - 99%
266 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 65THI07 RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99%
267 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI008 RESERVA 12 MESES
3 - 60°C - 99%
‘ 268 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO oS 65THI009 1 ANDAR 12 MESES
- - 60°C - 99%
269 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO S 65THIOL0 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
270 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIOL1 RESERVA 12 MESES
3 o 60°C - 99% -
271 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIO12 GALPAO 12 MESES
3 - 60°C - 99%
272 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIO13 RESERVA 12 MESES
5 - 60°C - 99%
273 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIO14 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
274 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIOLS RESERVA 12 MESES
3 o 60°C - 99%
275 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIOL6 RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99% )
276 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIOLT LAB. ANALITICO | 12 MESES
- - 60°C - 99% .
277 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIOL8 GALPAO 12 MESES
- o 60°C - 99%
278 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THIO19 RESERVA 12 MESES
3 o 60°C - 99%
279 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI020 | SALA DE PESAGEM | 12 MESES
- - 60°C - 99%
280 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI021 RESERVA 12 MESES
3 - 60°C - 99%
‘ 281 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO s 65THI022 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
282 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI023 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
283 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI024 RESERVA 12 MESES
3 o 60°C - 99%
284 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI025 RESERVA 12 MESES
3 - 60°C - 99%
285 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI026 RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99%
286 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI027 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
287 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI028 RESERVA 12 MESES
5 o 60°C - 99%
288 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI029 RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99%
289 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI030 RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99%
‘ 290 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO s 65THI031 RESERVA 12 MESES
- o 60°C - 99%
291 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO 65THI032 RESERVA 12 MESES

UMID.




60°C - 99%

’ 292 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO033 RESERVA 12 MESES
A o 60°C - 99%
293 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI034 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
294 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO35 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
295 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO36 RESERVA 12 MESES
A N 60°C - 99%
‘ 296 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI037 RESERVA 12 MESES
A N 60°C - 99%
‘ 297 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI038 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
298 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI039 SALA DE PESAGEM 12 MESES
A < 60°C - 99%
299 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI040 RESERVA 12 MESES
A < 60°C - 99%
300 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI041 LAB DE AGUA 12 MESES
A N 60°C - 99%
’ 301 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI042 RESERVA 12 MESES
A o 60°C - 99%
302 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI043 COPED ANTIGO 12 MESES
A < 60°C - 99% LAB DE ANALISE DE
‘ 303 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID. 65THI044 MATERIAL 12 MESES
A _ oC - 999 =
‘ 304 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO GOUCM“gQA: 65THI045 GALPAO 12 MESES
A N 60°C - 99%
’ 305 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI046 RESERVA 12 MESES
A < 60°C - 99%
306 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI047 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
307 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI048 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
308 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI049 RESERVA 12 MESES
A o 60°C - 99%
‘ 309 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI050 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
310 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO51 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
311 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI052 RESERVA 12 MESES
A N 60°C - 99%
‘ 312 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO053 RESERVA 12 MESES
A N 60°C - 99% &
‘ 313 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI054 GALPAO 12 MESES
A < 602C - 99%
314 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO55 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
315 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO56 SALA QUENTE 12 MESES
A < 60°C - 99% &
316 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO57 GALPAO 12 MESES
A N 60°C - 99%
‘ 317 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI058 RESERVA 12 MESES
A < 60°C - 99%
318 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI059 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99% &
319 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO60 DISOLUCAO 12 MESES
A < 602C - 99%
320 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO61 RESERVA 12 MESES
A N 60°C - 99%
’ 321 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI062 RUATII 12 MESES
A o 60°C - 99%
322 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI063 RUA 04 12 MESES
A < 602C - 99%
323 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THIO64 RESERVA 12 MESES
A N 602C - 99% MATERIAL
‘ 324 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID. 65THI065 APROVADO 12 MESES
‘ 325 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO GOZCM_ISQ% 65THI066 RESERVA 12 MESES
A N 60°C - 99%
‘ 326 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI067 N1 12 MESES
A < 602C - 99%
327 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI068 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
328 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THI069 ESPECTOFOMETRIA 12 MESES
A < 60°C - 99%
329 TERMOHIGROMETRO INCOTERM N LOCALIZADO UMID 65THIO70 RUAT1 12 MESES
A N 60°C - 99%
’ 330 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI071 RESERVA 12 MESES
A o 60°C - 99%
331 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI072 RESERVA 12 MESES
A < 602C - 99%
332 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO 65THIO73 RESERVA 12 MESES

UMID.




60°C - 99%

‘ 333 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI074 RESERVA 12 MESES
R " 602C - 99%
334 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THIO75 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
335 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID. 65THI076 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
336 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI077 RESERVA 12 MESES
R < 60°C - 99%
337 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI078 RESERVA 12 MESES
R " 602C - 99%
338 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI079 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
339 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI080 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
340 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMD 65THIO81 RESERVA 12 MESES
) o 60°C - 99%
341 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI082 RESERVA 12 MESES
R < 60°C - 99%
‘ 342 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI083 LOGISTICA 12 MESES
R o 602C - 99%
343 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI084 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
344 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI085 RESERVA 12 MESES
) < 602C - 99%
345 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI086 RESERVA 12 MESES
- - 60°C - 99%
‘ 346 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI087 RESERVA 12 MESES
R ~ 602C - 99%
347 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI088 EMBALAGEM 12 MESES
R o 602C - 99%
348 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI089 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
349 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI090 RESERVA 12 MESES
R < 60°C - 99%
350 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI091 RUA H 12 MESES
R " 602C - 99%
351 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI092 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
352 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI093 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99% TESTE DE
‘ 353 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID. 65THI094 ESTERELIDADE 12 MESES
A ~ oC - 0,
‘ 354 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO GOUCWS% 65THI095 RESERVA 12 MESES
R < 60°C - 99%
‘ 355 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI096 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
356 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI097 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99% MATERIAIS
‘ 357 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID. 65THI098 APROVADO 12 MESES
A ~ {¢] - o
‘ 358 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO GOUCWS% 65THI099 RESERVA 12 MESES
R < 60°C - 99%
359 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI100 RESERVA 12 MESES
R " 602C - 99%
360 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI101 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99% CAOMATOGRAFIA
361 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID. 65THI102 LIQUIDA 12 MESES
R o 602C - 99%
362 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI103 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99% DEPOSITO DE
‘ 363 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID. 65THI104 AMOSTRA 12 MESES
A ~ oC - 0,
‘ 364 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO GOUCWS% 65THI105 ESTABILIDADE 12 MESES
R < 60°C - 99%
‘ 365 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI106 RUA Q 12 MESES
- " 602C - 99% SALA DE
‘ 366 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID. 65THI107 INSTRUMENTAL 12 MESES
A ~ 1] - 0,
‘ 367 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO souchggA) 65THI108 RESERVA 12 MESES
R < 602C - 99%
368 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI109 RESERVA 12 MESES
R < 60°C - 99%
369 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI110 RESERVA 12 MESES
R " 602C - 99%
370 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI111 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
371 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMD 65THI112 RESERVA 12 MESES
R o 602C - 99%
372 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO 65THI113 RESERVA 12 MESES

UMID.




60°C - 99%

‘ 373 TERMOHIGROMETRO TFA N LOCALIZADO UMID 65THI114 RESERVA 12 MESES
- < 50°C - 99%
374 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI115 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
375 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI116 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
376 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI117 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
377 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI118 RESERVA 12 MESES
- < 50°C - 99%
378 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI119 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
379 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI120 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
380 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI121 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
381 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI122 RESERVA 12 MESES
. o 509C - 99%
‘ 382 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI123 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
383 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI124 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
384 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI125 RESERVA 12 MESES
- o 50°C - 99%
385 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI126 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
386 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI127 RESERVA 12 MESES
387 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO 509C - 99% 65THI128 RESERVA 12 MESES
UMID
. o 50°C - 99%
388 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI129 RESERVA 12 MESES
- < 50°C - 99%
389 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI130 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
390 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI131 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
391 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI132 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
392 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI133 RESERVA 12 MESES
- < 50°C - 99%
393 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI134 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
394 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI135 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
395 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI136 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
396 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI137 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
‘ 397 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI138 RESERVA 12 MESES
- < 50°C - 99%
398 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI139 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
399 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI140 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
400 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI141 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
401 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI142 RESERVA 12 MESES
- < 50°C - 99%
402 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI143 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
403 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI144 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
404 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI145 RESERVA 12 MESES
. o 50°C - 99%
405 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI146 RESERVA 12 MESES
- < 50°C - 99%
406 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI147 RESERVA 12 MESES
- - 50°C - 99%
407 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI148 RESERVA 12 MESES
408 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO 508C - 99% 65THI149 RESERVA 12 MESES
UMID.
4 . o 50°C - 99%
09 TERMOHIGROMETRO TESTO N LOCALIZADO UMID 65THI150 RESERVA 12 MESES
‘ VACUOMETRO
i SAIDA DE MATERIA
410 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 21VAC006 PRIMA DE 12 MESES
AMOSTRAGEM
‘ 411 VACUOMETRO HYGRO-TERM | N LOCALIZADO | <10A50pa | 21VACO07 ENTRADA DE 12 MESES

MATERIA PRIMA




‘ 412 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 21VAC005 PARAMENTACAO 12 MESES
A < CABINE DE
‘ 413 1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 51VAC001 PESAGEM 12 MESES
- < CABINE DE
414 1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 51VAC002 PESAGEM 12 MESES
A < ENTRADA DE
’ 415 1 VACUOMETRO HYGROTERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 51VAC003 MATERIA PRIMA 12 MESES
a16| 1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO | <10A50pa | 51VACO07 CABINE DE 12 MESES
P AMOSTRAGEM
417 1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 51VAC008 CABINE DE 12 MESES
P AMOSTRAGEM
. SAIDA DE MATERIA
418 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 51VAC009 PRIMA DE 12 MESES
AMOSTRAGEM
[ 419 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC001 ENVELOPADEIRA 12 MESES
[ 420 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC002 MANIPULACAO 2 12 MESES
R N ANTECAMARA
‘ 421 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC004 REVESTIMENTO 12 MESES
[ 422 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC005 COMPRESSAO 12 MESES
A < ANTECAMARA
‘ 423 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC006 COMPRESSAO 12 MESES
A - ANTECAMARA
‘ 424 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC007 COMPRESSAO 12 MESES
[ 425 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC008 SECAGEM 12 MESES
5 < ANTECAMARA
‘ 426 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC009 COMPRESSAO 12 MESES
[ 427 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC010 |[ENTRADA PRINCIPAL| 12 MESES
[ 428 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VACO011 SECAGEM 12 MESES
[ 429 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC012 SECAGEM 12 MESES
[ 430 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC013 SECAGEM 12 MESES
[431 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC014 COMPRESSAO 12 MESES
[ 432 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC015 EMBLISTADORA 12 MESES
[ 433 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC016 MISTURA 12 MESES
[ 434 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC017 EMBLISTADORA 12 MESES
[ 435 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC018 EMBLISTADORA 12 MESES
[ 436 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC019 [ MANIPULACAO SECA| 12 MESES
[ 437 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC020 ANTECAMARA 12 MESES
[ 438 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC021 MISTURA 12 MESES
. ACESSO A AREA DE
439 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC022 EMBALAGEM 12 MESES
PRIMARIA
[ 440 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC023 MISTURA 12 MESES
’ 441 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC024 EM(?,\']'TSETQ\?SRA 12 MESES
‘ aa2| 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM | N LOCALIZADO | <10A50pa | 22VAC025 E'?IL,\ﬁTEﬁ?\IgF;A 12 MESES
‘ 443 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC026 EM(?NL'TSETFG\?C%RA 12 MESES
[ 444 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC027 ENVASE (INTERNO) || 12 MESES
‘ 445 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC028 EM(?NL'TSET’;\A,\?S)RA 12 MESES
[ 446 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC029 ENVELOPADEIRA 12 MESES
‘ 447 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC030 EM(?,\']'TSETFG\?(?)RA 12 MESES
[ 448 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC031 REVESTIMENTO 2 12 MESES
[ 449 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC032 REVESTIMENTO 12 MESES
[ 450 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 22VAC033 COMPRESSAO 12 MESES
A < ANTECAMARA
’ 451 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 23VAC001 COMPRESSAO 12 MESES
A N ANTECAMARA
‘ 452 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 23VAC002 COMPRESSAO 12 MESES
[ 453 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 23VAC003 REVESTIMENTO 2 12 MESES
- < PREPARO
‘ 454 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 23VAC005 REVESTIMENTO 12 MESES
[ 455 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 23VAC006 MISTURA 12 MESES
[ 456 1 VACUOMETRO HYGRO-TERM N LOCALIZADO <10 A 50pa 23VAC007 COMPRESSAO 12 MESES
[ 457 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 51VAC010 ENTREPOSTO 12 MESES
[ 458 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC001 EMBLISTADORA 12 MESES
[ 459 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC002 SALA DE PESAGEM | 12 MESES
[ 460 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC003 COMPRESSAO 12 MESES
[ 461 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC004 RESERVA 12 MESES
[ 462 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC005 EMBLISTADORA 12 MESES
[ 463 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC006 ENVASE 12 MESES
[ 464 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC007 MANIPULACAO 12 MESES
\ 465 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC008 AREA TECNICA 12 MESES
[ 466 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC009 RESERVA 12 MESES
[ 467 1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC010 RESERVA 12 MESES




1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC011 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC012 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC013 COMPRESSAO 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC014 || SALA DE PESAGEM | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC015 SALA DE PESAGEM | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC016 AC MANIPULACAO | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC017 SALA DE PESAGEM | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC018 FRAC/?SEE\?AC’ENTO 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC019 SALA DE PESAGEM | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC020 ANTE CAMARA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC021 AMS(‘)ASLTARADEEM 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC022 ANTE CAMARA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC023 PARAMENTRACAO | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC024 | DESCONTAMINACAO | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC025 PARAMENTRACAO | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC026 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC027 PETTAEF;?AEE 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC028 SALA DE PESAGEM | 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC029 ENTRADA/TROCA | 12 MESES
DE ROUPA
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC030 ESTERILIZACAO 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC031 ENerﬁTAE)Eﬁhrgﬁ\lRéAL 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC032 TESTE DE 12 MESES
ESTERELIDADE
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC033 ANTECAMARA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC034 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC035 ANTECAMARA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC036 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC037 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC038 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC039 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC040 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC041 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC084 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC085 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC086 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC087 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO FILTRACOM N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC088 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC089 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC090 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC091 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC092 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC093 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC094 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC095 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC096 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC097 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC098 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC099 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC100 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC101 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC102 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC103 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC104 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC105 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC106 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC107 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC108 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC109 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC110 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC111 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC112 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC113 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC114 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC115 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC116 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC117 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC118 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC119 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC120 RESERVA 12 MESES




1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC121 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC122 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC123 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC124 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC125 RESERVA 12 MESES
1 VACUOMETRO MAGNEHELIC N LOCALIZADO <10 A 50pa 65VAC126 RESERVA 12 MESES
MANOMETRO

MANOMETRO QUIMIS N LOCALIZADO | 0A3kgficm? | 31MAN0O1 LAY PREPARO: 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 3kgf/cm? 31MANO0O3 LA}\’,I' APTREERF::\EO' 12 MESES
1 MANOMETRO WOLLER N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN001 RESERVA 12 MESES
1 MANOMETRO WOLLER N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MANO002 RESERVA 12 MESES
1 MANOMETRO WOLLER N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN003 RESERVA 12 MESES
1 MANOMETRO WOLLER N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN004 RESERVA 12 MESES

- MATERIAIS
1 MANOMETRO WOLLER N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN005 APROVADO 12 MESES
1 MANOMETRO WOLLER N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN006 RESERVA 12 MESES
1 MANOMETRO WOLLER N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN007 RESERVA 12 MESES
1 MANOMETRO FLUID N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MANOO8 RESERVA 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 14MANO13 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 15MANO0O4 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar 15MANO005 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 15MANO11 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar 15MAN018 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar 15MAN020 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 15MANO027 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar PI-104 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 14MANO016 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 14MANOO1 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar 14MAN002 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 15MANO12 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN004 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MANOO7 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN005 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar 65MAN0O8 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0A7bar PI-101 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A7 bar PI-103 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A7 bar PI-106 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar PI-107 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar PI-110 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A7 bar PI-111 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0A7bar PI-112 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A7 bar PI-113 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A7 bar PI-114 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 14MANOO9 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar 14MAN009 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 157535 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar PI-201 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO 0 A 21 bar PI-202 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 11MANOO4 SETRAT 12 MESES
1 MANOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 0 A 21 bar 14MANO15 SETRAT 12 MESES
TERMOMETRO
1 TERMOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || -10°C A 110°C 13TER003 SETRAT 12 MESES
1 TERMOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || -10°C A 110°C TE-105 SETRAT 12 MESES
1 TERMOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | -10°C A 1102C TE-202 SETRAT 12 MESES
1 TERMOMETRO N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO | -10eC A 110°C | "'~ llgim . SETRAT 12 MESES
1 TERMOMETRO N LOCALIZADO || N LOCALIZADO || -10°C A 110°C 13TER002 SETRAT 12 MESES
1 TERMOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | -10°C A 1102C 15TER003 SETRAT 12 MESES
A THERMO < TE 64A012
1 TERMOMETRO SCIENTIFIC N LOCALIZADO || -102C A 110°C BCU DISOL 12 MESES
1 TERMOMETRO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO || -10°C A 110°C 15TER004 SETRAT 12 MESES
BALAO VOLUMETRICO

1 BALAO VOLUMETRICO N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32BAV1020 COQUA 12 MESES
1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1021 COQUA 12 MESES
1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1022 COQUA 12 MESES
1 BALAO VOLUMETRICO N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32BAV1023 COQUA 12 MESES
1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1024 COQUA 12 MESES
1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1025 COQUA 12 MESES
1 BALAO VOLUMETRICO N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32BAV1026 COQUA 12 MESES
1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1027 COQUA 12 MESES




[ 600 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1028 COQUA 12 MESES
[ 601 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1029 COQUA 12 MESES
[ 602 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1030 COQUA 12 MESES
[ 603 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1031 COQUA 12 MESES
[ 604 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1032 COQUA 12 MESES
[ 605 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1033 COQUA 12 MESES
[ 606 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1034 COQUA 12 MESES
[ 607 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1035 COQUA 12 MESES
[ 608 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1036 COQUA 12 MESES
[ 609 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1037 COQUA 12 MESES
[ 610 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1038 COQUA 12 MESES
[ 611 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1039 COQUA 12 MESES
[ 612 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1040 COQUA 12 MESES
[ 613 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1041 COQUA 12 MESES
[ 614 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1042 COQUA 12 MESES
‘ 615 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1043 COQUA 12 MESES
[ 616 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1044 COQUA 12 MESES
[ 617 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1045 COQUA 12 MESES
[ 618 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1046 COQUA 12 MESES
[ 619 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1047 COQUA 12 MESES
[ 620 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1048 COQUA 12 MESES
[ 621 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1049 COQUA 12 MESES
[ 622 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1050 COQUA 12 MESES
[ 623 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1051 COQUA 12 MESES
[ 624 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1052 COQUA 12 MESES
[ 625 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1053 COQUA 12 MESES
[ 626 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1054 COQUA 12 MESES
[ 627 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1055 COQUA 12 MESES
[ 628 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1056 COQUA 12 MESES
[ 629 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1057 COQUA 12 MESES
[ 630 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1058 COQUA 12 MESES
[ 631 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1059 COQUA 12 MESES
[ 632 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1060 COQUA 12 MESES
[ 633 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1061 COQUA 12 MESES
[ 634 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1062 COQUA 12 MESES
[ 635 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1063 COQUA 12 MESES
[ 636 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1064 COQUA 12 MESES
[ 637 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1065 COQUA 12 MESES
[ 638 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1066 COQUA 12 MESES
[ 639 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1067 COQUA 12 MESES
[ 640 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1068 COQUA 12 MESES
[ 641 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1069 COQUA 12 MESES
[ 642 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1070 COQUA 12 MESES
[ 643 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1071 COQUA 12 MESES
[ 644 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1072 COQUA 12 MESES
[ 645 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32BAV1073 COQUA 12 MESES
[ 646 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1074 COQUA 12 MESES
[ 647 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1075 COQUA 12 MESES
[ 648 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1076 COQUA 12 MESES
[ 649 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1077 COQUA 12 MESES
[ 650 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1078 COQUA 12 MESES
[ 651 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1079 COQUA 12 MESES
[ 652 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1080 COQUA 12 MESES
[ 653 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1081 COQUA 12 MESES
[ 654 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1082 COQUA 12 MESES
[ 655 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1083 COQUA 12 MESES
[ 656 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1084 COQUA 12 MESES
[ 657 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1085 COQUA 12 MESES
[ 658 1 BALAO VOLUMETRICO || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1086 COQUA 12 MESES
[ 659 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1087 COQUA 12 MESES
[ 660 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1088 COQUA 12 MESES
[ 661 1 BALAO VOLUMETRICO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32BAV1089 COQUA 12 MESES
PIPETA VOLUMETRICA
[ 662 1 PIPETA VOLUMETRICA | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV456 COQUA 12 MESES
[ 663 1 PIPETA VOLUMETRICA | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV457 COQUA 12 MESES
| 664 1 PIPETA VOLUMETRICA || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV458 COQUA 12 MESES
[ 665 1 PIPETA VOLUMETRICA | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV459 COQUA 12 MESES
[ 666 1 PIPETA VOLUMETRICA || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV460 COQUA 12 MESES
[ 667 1 PIPETA VOLUMETRICA || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV461 COQUA 12 MESES
[ 668 1 PIPETA VOLUMETRICA | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV462 COQUA 12 MESES
[ 669 1 PIPETA VOLUMETRICA || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV463 COQUA 12 MESES
[ 670 1 PIPETA VOLUMETRICA | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 50ML 32PTV464 COQUA 12 MESES




1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV465 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV485 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV486 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV487 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV488 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV489 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV490 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV491 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV492 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV493 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV494 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT416 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT417 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT418 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT419 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT420 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT421 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT422 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT423 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT424 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT425 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT426 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT427 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT428 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT429 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT430 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT431 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT432 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT433 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT434 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT435 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT436 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT437 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT438 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT439 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT440 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT441 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT442 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT443 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT444 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT445 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT386 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT387 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT388 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT389 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT390 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT391 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT392 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT393 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT394 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT395 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT396 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT397 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT398 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT399 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT400 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT401 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT402 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT403 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT404 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT405 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT406 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT407 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT408 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT409 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT410 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT411 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT412 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT413 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT414 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT415 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV446 COQUA 12 MESES
1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV447 COQUA 12 MESES




‘ 744 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV448 COQUA 12 MESES
‘ 745 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV449 COQUA 12 MESES
‘ 746 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV450 COQUA 12 MESES
‘ 747 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV451 COQUA 12 MESES
‘ 748 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV452 COQUA 12 MESES
‘ 749 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV453 COQUA 12 MESES
‘ 750 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV454 COQUA 12 MESES
‘ 751 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV455 COQUA 12 MESES
‘ 752 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV470 COQUA 12 MESES
‘ 753 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV471 COQUA 12 MESES
‘ 754 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV472 COQUA 12 MESES
‘ 755 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV473 COQUA 12 MESES
‘ 756 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV474 COQUA 12 MESES
‘ 757 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV475 COQUA 12 MESES
‘ 758 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV476 COQUA 12 MESES
‘ 759 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV477 COQUA 12 MESES
‘ 760 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV478 COQUA 12 MESES
‘ 761 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV479 COQUA 12 MESES
‘ 762 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV480 COQUA 12 MESES
‘ 763 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV481 COQUA 12 MESES
‘ 764 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV482 COQUA 12 MESES
‘ 765 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV483 COQUA 12 MESES
‘ 766 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV484 COQUA 12 MESES
‘ 767 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV495 COQUA 12 MESES
‘ 768 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV496 COQUA 12 MESES
‘ 769 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV497 COQUA 12 MESES
‘ 770 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV498 COQUA 12 MESES
‘ 771 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV499 COQUA 12 MESES
‘ 772 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV500 COQUA 12 MESES
‘ 773 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV501 COQUA 12 MESES
‘ 774 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV502 COQUA 12 MESES
‘ 775 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV503 COQUA 12 MESES
‘ 776 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV504 COQUA 12 MESES
‘ 777 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV505 COQUA 12 MESES
‘ 778 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV506 COQUA 12 MESES
‘ 779 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV507 COQUA 12 MESES
‘ 780 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV508 COQUA 12 MESES
‘ 781 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV509 COQUA 12 MESES
‘ 782 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV510 COQUA 12 MESES
‘ 783 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV511 COQUA 12 MESES
‘ 784 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV512 COQUA 12 MESES
‘ 785 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PTV513 COQUA 12 MESES
‘ 786 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT515 COQUA 12 MESES
‘ 787 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT516 COQUA 12 MESES
‘ 788 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT517 COQUA 12 MESES
‘ 789 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT518 COQUA 12 MESES
‘ 790 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT519 COQUA 12 MESES
‘ 791 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT520 COQUA 12 MESES
‘ 792 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT521 COQUA 12 MESES
‘ 793 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT522 COQUA 12 MESES
‘ 794 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT523 COQUA 12 MESES
‘ 795 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT524 COQUA 12 MESES
‘ 796 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT525 COQUA 12 MESES
‘ 797 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT526 COQUA 12 MESES
‘ 798 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT527 COQUA 12 MESES
‘ 799 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT528 COQUA 12 MESES
‘ 800 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 50ML 32PVT529 COQUA 12 MESES
‘ 801 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PVT530 COQUA 12 MESES
‘ 802 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PVT531 COQUA 12 MESES
‘ 803 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PVT532 COQUA 12 MESES
‘ 804 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PVT533 COQUA 12 MESES
‘ 805 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PVT534 COQUA 12 MESES
‘ 806 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV545 COQUA 12 MESES
‘ 807 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV546 COQUA 12 MESES
‘ 808 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV547 COQUA 12 MESES
‘ 809 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV548 COQUA 12 MESES
‘ 810 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV549 COQUA 12 MESES
‘ 811 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV535 COQUA 12 MESES
‘ 812 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV536 COQUA 12 MESES
‘ 813 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV537 COQUA 12 MESES
‘ 814 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV538 COQUA 12 MESES
‘ 815 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV539 COQUA 12 MESES
‘ 816 1 PIPETA VOLUMETRICA N LOCALIZADO N LOCALIZADO 25ML 32PTV540 COQUA 12 MESES




[ 817 1 PIPETA VOLUMETRICA |[ N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32PTV541 COQUA 12 MESES
[ 818 1 PIPETA VOLUMETRICA |[ N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32PTV542 COQUA 12 MESES
[ 819 1 PIPETA VOLUMETRICA || N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32PTV543 COQUA 12 MESES
[ 820 1 PIPETA VOLUMETRICA |[ N LOCALIZADO | N LOCALIZADO 25ML 32PTV544 COQUA 12 MESES
‘ TACOMETRO OPTICO
[821 1 | TACOMETRO GPTICO | MINICA [ 1002200000920 |[2,5~99999RPM [ 65TAC001 || RESERVA | 12 MESES
‘ PRESSOSTATO
(822 1 | PRESSOSTATO | NLOCALIZADO | NLOCALIZADO | O0A8bar | 14PRE002 | SETRAT | 12 MESES
‘ TRANSDUTOR DE PRESSAO.
‘ 823 1 TRA'F\’IgEDSUSTAOg\ DE N LOCALIZADO | R LOCALIZADO 0 - 100BAR PIT-204 SETRAT 12 MESES
‘ 824 | 1 TR A O TERWIN 112HT026 0-100BAR | IS-64A001-V DISOL 12 MESES
\ TRANSDUTOR
[ 825 1 TRANSDUTOR N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO | N LOCALIZADO PIT-108 SETRAT 12 MESES
[ 826 1 TRANSDUTOR N LOCALIZADO | R LOCALIZADO | N LOCALIZADO PIT-109 SETRAT 12 MESES
‘ BOMBA DOSADORA
[ 827 1 BOMBA DOSADORA N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO 3L/h BD-1 SETRAT 12 MESES
[ 828 1 BOMBA DOSADORA N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO 1L/h D-300P SETRAT 12 MESES
‘ 829 1 BOMBA DOSADORA N LOCALIZADO | R LOCALIZADO 1L/h &Fgéals SETRAT 12 MESES
[ 830 1 BOMBA DOSADORA N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO 8L/h MP-102 EMEG SETRAT 12 MESES
[ 831 1 BOMBA DOSADORA N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO 8L/h BD-3 SETRAT 12 MESES
‘ INDICADOR DE TRANSMISSAO DE VAZAO
[ 832 1 IND. TRANS. VAZAO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO FIT-101 SETRAT 12 MESES
[ 833 1 IND. TRANS. VAZAO N LOCALIZADO | R LOCALIZADO | N LOCALIZADO FIT-102 SETRAT 12 MESES
[ 834 1 IND. TRANS. VAZAO N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO [ N LOCALIZADO FIT-104 SETRAT 12 MESES
[ 835 1 IND. TRANS. VAZAO N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO FIT-105 SETRAT 12 MESES
[ 836 1 IND. TRANS. VAZAO N LOCALIZADO | RN LOCALIZADO | N LOCALIZADO FIT-201 SETRAT 12 MESES
‘ MULTIPARAMERTROS
‘ 837 1 MULTIPARAMERTROS | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO | N LOCALIZADO MPS%L”' SETRAT 12 MESES
‘ SENSOR DE TRANSMISSAO DE NIVEL
(838 1 | SENSOR/TRANS.NIVEL | NLOCALIZADO | NLOCALIZADO | NLOCALIZADO | LE-201 | SETRAT | 12 MESES
‘ SENSOR DE TRANSMISSAO DE PRESSAO
[839 1 | SENSOR/TRANS.PRESSAO| N LOCALIZADO | N LOCALIZADO |[NLOCALIZADO | PE-102 || SETRAT [ 12 MESES
‘ TRANSMISSAO DE NIVEL
[840 1 | TRANS.DENIVEL | NLOCALIZADO | NLOCALIZADO | 0-1bar | LT-101 | SETRAT [ 12 MESES
‘ BURETA GRADUADA
[ 841 1 BURETA GRADUADA PREMIER N LOCALIZADO 15ML 32BUG001 COQUA 12 MESES
[ 842 1 BURETA GRADUADA RONIALZ N LOCALIZADO 0 - 25ML 32BUG002 COQUA 12 MESES
[ 843 1 BURETA GRADUADA RONIALZ N LOCALIZADO 0 - 50ML 32BUG003 COQUA 12 MESES
[ 844 1 BURETA GRADUADA PHOX N LOCALIZADO 0 - 50ML 32BUG004 COQUA 12 MESES
‘ VALVULA DE SEGURANCA
VALVULA DE
‘ 845 1 SEGURANCA FLUIDCONTROL 200407 0-11kgf/cm2 | 11VAS001 DISOL 12 MESES
VALVULA DE
‘ 846 1 SEGURANCA FLUIDCONTROL 200408 0-11kgf/cm2 | 11VAS002 DISOL 12 MESES
VALVULA DE
‘ 847 1 SEGURANCA FLUIDCONTROL 200406 0-11kgf/cm2 | 11VAS003 DISOL 12 MESES
‘ ROTOR DA CELULA DE CARGA
‘ 848 1 ROTOR EQR%%ULA DE BRABENDER 1202957-2012 0 a 600 rpm 22EXT001 DISOL 12 MESES
‘ MOTOR DE VELOCIDADE DA EXTRUSORA
MOTOR DE VELOCIDADE THERMO "
‘ 849 1 DA EXTRUSORA. SCIENTIFIC N LOCALIZADO | 0 a 600 rpm 22EXT001 DISOL 12 MESES
‘ CELULA DE CARGA
[850 | 1 | CELULADECARGA | BRABENDER | 1202957-2012 | 0-23KG | 22EXT001 | DISOL [ 12 MESES
‘ TERMOPAR
851 | 1 TERMOPAR THERMO TCJ1/2518 0C°-760C° | TE-64A003 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC
852 | 1 TERMOPAR THERMO TCJ2/2518 0C°-760C° | TE-64A004 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC




THERMO . .
‘ 853 | 1 TERMOPAR e TCJ3/2518 0Co-760C" | TE64A005 DISOL 12 MESES ‘
854 | 1 TERMOPAR THERMO TCJ8/2518 0C°-760C° | TE-64A006 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC
855 1 TERMOPAR THERMO TC)4/2518 0C°-760C° TE-64A007 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC
8s6 | 1 TERMOPAR THERMO TCJ5/2518 0C°-760C° | TE-64A008 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC
857 | 1 TERMOPAR THERMO TCJ6/2518 0C°-760C° | TE-64A009 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC
858 | 1 TERMOPAR THERMO TCJ7/2518 0C°-760C° | TE-64A010 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC
859 | 1 TERMOPAR THERMO TCJ9/2518 0C°-760C° | TE-64A011 DISOL 12 MESES
SCIENTIFIC
‘ SENSOR ‘
THERMO - ° TE-64A012-
‘ 860 | 1 SENSOR oo § LOCALIZADO | -50 a 200 °C vy DISOL 12 MESES ‘
‘ BOMBA PERISTALTICA ‘
‘ 861 | 1 BOMBA PERISTALTICA ot | 1302:3600-0002 | 0a600rpm | 15-64A002-V DISOL 12 MESES ‘

NUMERO FREQUENCIA
ITEM | QUANTIDADE INSTRUMENTO MARCA DE SERIE ESCALA TAG LOCAL TAG DE
CALIBRACAO

862 XXX PESO (MASSA) XXX XXX XXX 03.005.01 XXX 03.005.01 12 Més(es)
863 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 14MAN025 XXX 14MAN025 12 Més(es)
864 XXX CONDUTIVIMETRO XXX XXX XXX 15CON001 XXX 15CON001 6 Més(es)
865 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 15MAN026 XXX 15MAN026 12 Més(es)
866 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 15MAN028 XXX 15MAN028 12 Més(es)
867 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 15THI001 XXX 15THI001 12 Més(es)
868 XXX BALANGA LABORATORIAL XXX XXX XXX 21BAL0O05 XXX 21BAL0O05 4 Més(es)
869 XXX BALANCA LABORATORIAL XXX XXX XXX 21BAL006 XXX 21BAL006 4 Més(es)
870 XXX BALANGCA INDUSTRIAL XXX XXX XXX 21BAL010 XXX 21BAL010 4 Més(es)
871 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 21MAN007 XXX 21MAN007 12 Més(es)
872 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 21MAN008 XXX 21MAN008 12 Més(es)
873 XXX TERMOMETRO INFRAVERMELHO XXX XXX XXX 21PST001 XXX 21PSTO01 12 Més(es)
874 XXX TERMOMETRO INFRAVERMELHO XXX XXX XXX 21PST002 XXX 21PST002 12 Més(es)
875 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI001 XXX 21THI001 12 Més(es)
876 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI003 XXX 21THI003 12 Més(es)
877 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI004 XXX 21THI004 12 Més(es)
878 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI005 XXX 21THI005 12 Més(es)
879 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI007 XXX 21THI007 12 Més(es)
880 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI008 XXX 21THI008 12 Més(es)
881 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI009 XXX 21THI009 12 Més(es)
882 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THIO10 XXX 21THIO10 12 Més(es)
883 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THIO11 XXX 21THIO11 12 Més(es)
884 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI013 XXX 21THI013 12 Més(es)
885 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THIO15 XXX 21THIO15 12 Més(es)
886 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THIO16 XXX 21THIO16 12 Més(es)
887 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THIO17 XXX 21THIO17 12 Més(es)
888 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THIO19 XXX 21THIO19 12 Més(es)
889 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI020 XXX 21THI020 12 Més(es)
890 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI021 XXX 21THI021 12 Més(es)
891 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 21THI033 XXX 21THI033 12 Més(es)
892 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 21VAC001 XXX 21VAC001 12 Més(es)
893 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 21VAC003 XXX 21VAC003 12 Més(es)
894 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 21VAC004 XXX 21VAC004 12 Més(es)
895 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 21VAC-007 XXX 21VAC-007 12 Més(es)
896 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 21VAC008 XXX 21VAC008 12 Més(es)
897 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 21VAC009 XXX 21VAC009 12 Més(es)
898 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 21VACO010 XXX 21VACO010 12 Més(es)
899 XXX BALANCA LABORATORIAL XXX XXX XXX 22BAL014 XXX 22BAL014 4 Més(es)
900 XXX BALANCA LABORATORIAL XXX XXX XXX 22BAL015 XXX 22BAL015 4 Més(es)
901 XXX BALANGA LABORATORIAL XXX XXX XXX 22BAL016 XXX 22BAL016 4 Més(es)
902 XXX BALANCA LABORATORIAL XXX XXX XXX 22BAL017 XXX 22BAL017 4 Més(es)
903 XXX BALANGA (DETERMINADOR UMIDADE) XXX XXX XXX 22BAL018 XXX 22BAL018 4 Més(es)
904 XXX CONTROLADOR DE TEMPERATURA XXX XXX XXX 22MTS001 XXX 22MTS001 12 Més(es)




905 XXX PAQUIMETRO XXX XXX XXX 22PAQ003 XXX 22PAQ003 12 Més(es)
906 XXX TERMOMETRO INFRAVERMELHO XXX XXX XXX 22PST002 XXX 22PST002 12 Més(es)
907 XXX TERMOMETRO INFRAVERMELHO XXX XXX XXX 22PST003 XXX 22PST003 12 Més(es)
908 XXX TERMOMETRO INFRAVERMELHO XXX XXX XXX 22PST004 XXX 22PST004 12 Més(es)
909 XXX TERMOMETRO INFRAVERMELHO XXX XXX XXX 22PST005 XXX 22PST005 12 Més(es)
910 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI005 XXX 22THI005 12 Més(es)
911 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI008 XXX 22THI008 12 Més(es)
912 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI018 XXX 22THI018 12 Més(es)
913 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI024 XXX 22THI024 12 Més(es)
914 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI027 XXX 22THI027 12 Més(es)
915 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI028 XXX 22THI028 12 Més(es)
916 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI030 XXX 22THI030 12 Més(es)
917 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI031 XXX 22THI031 12 Més(es)
918 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI032 XXX 22THI032 12 Més(es)
919 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI033 XXX 22THI033 12 Més(es)
920 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI034 XXX 22THI034 12 Més(es)
921 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI037 XXX 22THI037 12 Més(es)
922 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI038 XXX 22THI038 12 Més(es)
923 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI039 XXX 22THI039 12 Més(es)
924 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI041 XXX 22THI041 12 Més(es)
925 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI042 XXX 22THI042 12 Més(es)
926 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI043 XXX 22THI043 12 Més(es)
927 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI044 XXX 22THI044 12 Més(es)
928 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI046 XXX 22THI046 12 Més(es)
929 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI051 XXX 22THI051 12 Més(es)
930 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI053 XXX 22THI053 12 Més(es)
931 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI054 XXX 22THI054 12 Més(es)
932 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 22THI078 XXX 22THI078 12 Més(es)
933 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 22VAC003 XXX 22VAC003 12 Més(es)
934 XXX BALANCA (DETERMINADOR UMIDADE) XXX XXX XXX 23BAL006 XXX 23BAL006 4 Més(es)
935 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI001 XXX 23THI001 12 Més(es)
936 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI003 XXX 23THI003 12 Més(es)
937 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI004 XXX 23THI004 12 Més(es)
938 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI005 XXX 23THI005 12 Més(es)
939 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI006 XXX 23THI006 12 Més(es)
940 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI007 XXX 23THI007 12 Més(es)
941 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI008 XXX 23THI008 12 Més(es)
942 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI010 XXX 23THI010 12 Més(es)
943 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THIO11 XXX 23THI0O11 12 Més(es)
944 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI014 XXX 23THI014 12 Més(es)
945 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI017 XXX 23THI017 12 Més(es)
946 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 23THI019 XXX 23THI019 12 Més(es)
947 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 23VAC004 XXX 23VAC004 12 Més(es)
948 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 23VAC007 XXX 23VAC007 12 Més(es)
949 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 24THI001 XXX 24THI001 12 Més(es)
950 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 24THI004 XXX 24THI004 12 Més(es)
951 XXX BALANGA LABORATORIAL XXX XXX XXX 25BAL002 XXX 25BAL002 4 Més(es)
952 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 25THI002 XXX 25THI002 12 Més(es)
953 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 25THI004 XXX 25THI004 12 Més(es)
954 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 25THI006 XXX 25THI006 12 Més(es)
955 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 25THI007 XXX 25THI007 12 Més(es)
956 XXX ALCOOMETRO XXX XXX XXX 31ALCO001 XXX 31ALC001 60 Més(es)
957 XXX ALCOOMETRO XXX XXX XXX 31ALC004 XXX 31ALC004 60 Més(es)
958 XXX AGITADOR XXX XXX XXX 31ATB002 XXX 31ATB002 12 Més(es)
959 XXX AGITADOR XXX XXX XXX 31ATBO0O3 XXX 31ATBO003 12 Més(es)
960 XXX BANHO TERMOSTATICO XXX XXX XXX 31BAN006 XXX 31BAN006 12 Més(es)
961 XXX ESTUFA XXX XXX XXX 31EST003 XXX 31EST003 12 Més(es)
962 XXX ESTUFA XXX XXX XXX 31EST004 XXX 31EST004 12 Més(es)
963 XXX ESTUFA XXX XXX XXX 31ESTO005 XXX 31ESTO005 12 Més(es)
964 XXX ESTUFA XXX XXX XXX 31EST006 XXX 31EST006 12 Més(es)
965 XXX ESTUFA XXX XXX XXX 31EST007 XXX 31EST007 12 Més(es)
966 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES003 XXX 31PES003 12 Més(es)
967 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES004 XXX 31PES004 12 Més(es)
968 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES005 XXX 31PES005 12 Més(es)
969 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES006 XXX 31PES006 12 Més(es)
970 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES007 XXX 31PES007 12 Més(es)
971 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES008 XXX 31PES008 12 Més(es)
972 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES0O02 XXX 31PESO02 12 Més(es)
973 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PESO03 XXX 31PESO03 12 Més(es)
974 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PESO04 XXX 31PESO04 12 Més(es)




975 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PES0O05 XXX 31PESO05 12 Més(es)
976 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PESO06 XXX 31PESO06 12 Més(es)
977 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 31PESO07 XXX 31PESO07 12 Més(es)
978 XXX PHMETRO XXX XXX XXX 31PHMO004 XXX 31PHMO004 12 Més(es)
979 XXX TERMOMETRO DIGITAL COM OUTROS SENSORES XXX XXX XXX 31TEDOO1 XXX 31TEDOO1 12 Més(es)
980 XXX TERMOMETRO DIGITAL COM OUTROS SENSORES XXX XXX XXX 31TED002 XXX 31TED002 12 Més(es)
981 XXX TERMOMETRO DIGITAL COM OUTROS SENSORES XXX XXX XXX 31TEDOO3 XXX 31TEDO03 12 Més(es)
982 XXX TERMOMETRO DE LiQUIDO EM VIDRO XXX XXX XXX 31TER001 XXX 31TER001 60 Més(es)
983 XXX TERMOMETRO DE LiQUIDO EM VIDRO XXX XXX XXX 31TER002 XXX 31TER002 60 Més(es)
984 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 31THI002 XXX 31THI002 12 Més(es)
985 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 31THI003 XXX 31THI003 12 Més(es)
986 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 31THI005 XXX 31THI005 12 Més(es)
987 XXX BALANCA LABORATORIAL XXX XXX XXX 32BAL008 XXX 32BAL008 4 Més(es)
988 XXX BALANGA INDUSTRIAL XXX XXX XXX 32BAL009 XXX 32BAL009 4 Més(es)
989 XXX BALANGA (DETERMINADOR UMIDADE) XXX XXX XXX 32BALO10 XXX 32BALO10 4 Més(es)
990 XXX BURETA XXX XXX XXX 32BUR001 XXX 32BUR001 60 Més(es)
991 XXX CENTRIFUGA XXX XXX XXX 32CEN002 XXX 32CEN002 12 Més(es)
992 XXX COLORIMETRO XXX XXX XXX 32C0L003 XXX 32C0L003 12 Més(es)
993 XXX ESTUFA XXX XXX XXX 32EST004 XXX 32EST004 12 Més(es)
994 XXX CAMARA TERMICA XXX XXX XXX 32FRZ001 XXX 32FRZ001 12 Més(es)
995 XXX MICROMETRO EXTERNO XXX XXX XXX 32MCR0O01 XXX 32MCR0O01 12 Més(es)
996 XXX MICROMETRO EXTERNO XXX XXX XXX 32MIC001 XXX 32MIC001 12 Més(es)
997 XXX PAQUIMETRO XXX XXX XXX 32PAQ003 XXX 32PAQ003 12 Més(es)
998 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PE044 XXX 32PE044 12 Més(es)
999 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES005 XXX 32PES005 12 Més(es)
1000 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES006 XXX 32PES006 12 Més(es)
1001 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES007 XXX 32PES007 12 Més(es)
1002 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES008 XXX 32PES008 12 Més(es)
1003 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES020 XXX 32PES020 12 Més(es)
1004 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES021 XXX 32PES021 12 Més(es)
1005 XXX PESO (MASSA) XXX XXX XXX 32PES022 XXX 32PES022 12 Més(es)
1006 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES023 XXX 32PES023 12 Més(es)
1007 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES024 XXX 32PES024 12 Més(es)
1008 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES025 XXX 32PES025 12 Més(es)
1009 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES026 XXX 32PES026 12 Més(es)
1010 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES028 XXX 32PES028 12 Més(es)
1011 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES029 XXX 32PES029 12 Més(es)
1012 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES030 XXX 32PES030 12 Més(es)
1013 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES031 XXX 32PES031 12 Més(es)
1014 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES032 XXX 32PES032 12 Més(es)
1015 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES033 XXX 32PES033 12 Més(es)
1016 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES036 XXX 32PES036 12 Més(es)
1017 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES037 XXX 32PES037 12 Més(es)
1018 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES038 XXX 32PES038 12 Més(es)
1019 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES039 XXX 32PES039 12 Més(es)
1020 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES040 XXX 32PES040 12 Més(es)
1021 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES042 XXX 32PES042 12 Més(es)
1022 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES043 XXX 32PES043 12 Més(es)
1023 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES044 XXX 32PES044 12 Més(es)
1024 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES045 XXX 32PES045 12 Més(es)
1025 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES046 XXX 32PES046 12 Més(es)
1026 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES047 XXX 32PES047 12 Més(es)
1027 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES048 XXX 32PES048 12 Més(es)
1028 XXX PESO (MASSA) XXX XXX XXX 32PES050 XXX 32PES050 12 Més(es)
1029 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES026 XXX 32PES026 12 Més(es)
1030 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PESO36 XXX 32PESO36 12 Més(es)
1031 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PESO38 XXX 32PESO38 12 Més(es)
1032 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PESO39 XXX 32PESO39 12 Més(es)
1033 XXX PESO PADRAO XXX XXX XXX 32PES042 XXX 32PES042 12 Més(es)
1034 XXX PHMETRO XXX XXX XXX 32PHMO002 XXX 32PHMO002 12 Més(es)
1035 XXX PHMETRO XXX XXX XXX 32PHMO005 XXX 32PHMO005 12 Més(es)
1036 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 32PIE001 XXX 32PIE001 12 Més(es)
1037 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 32PIP003 XXX 32PIP003 12 Més(es)
1038 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 32PIPO07 XXX 32PIPO07 12 Més(es)




1039 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 32PIPO08 XXX 32PIPO08 12 Més(es)
1040 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 32PIP009 XXX 32PIP009 12 Més(es)
1041 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 32PIPO10 XXX 32PIPO10 12 Més(es)
1042 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 32PPE006 XXX 32PPE006 12 Més(es)
1043 XXX TERMOMETRO DE LiQUIDO EM VIDRO XXX XXX XXX 32TER001 XXX 32TER001 60 Més(es)
1044 XXX TERMOMETRO DE LiQUIDO EM VIDRO XXX XXX XXX 32TER002 XXX 32TER002 60 Més(es)
1045 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THI003 XXX 32THI003 12 Més(es)
1046 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THI004 XXX 32THI004 12 Més(es)
1047 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THI005 XXX 32THI005 12 Més(es)
1048 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THI007 XXX 32THI007 12 Més(es)
1049 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THI008 XXX 32THI008 12 Més(es)
1050 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THI009 XXX 32THI009 12 Més(es)
1051 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THIO10 XXX 32THIO10 12 Més(es)
1052 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 32THI032 XXX 32THI032 12 Més(es)
1053 XXX VISCOSIMETRO BROOKFIELD XXX XXX XXX 32VIS002 XXX 32VIS002 12 Més(es)
1054 XXX BALANCA LABORATORIAL XXX XXX XXX 41BAL007 XXX 41BAL007 4 Més(es)
1055 XXX BALANCA LABORATORIAL XXX XXX XXX 41BAL008 XXX 41BAL008 4 Més(es)
1056 XXX PESO (MASSA) XXX XXX XXX 41PES015 XXX 41PES015 12 Més(es)
1057 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 41PIPO01 XXX 41PIP001 12 Més(es)
1058 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 41PIP002 XXX 41PIP002 12 Més(es)
1059 XXX MICROPIPETA XXX XXX XXX 41PIP003 XXX 41PIP003 12 Més(es)
1060 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 41THI001 XXX 41THI001 12 Més(es)
1061 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 41THI002 XXX 41THI002 12 Més(es)
1062 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 41THI006 XXX 41THI006 12 Més(es)
1063 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 41THI008 XXX 41THI008 12 Més(es)
1064 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 41THI009 XXX 41THI009 12 Més(es)
1065 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 41THI010 XXX 41THI010 12 Més(es)
1066 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 44080 XXX 44080 12 Més(es)
1067 XXX BALANGA INDUSTRIAL XXX XXX XXX 51BAL002 XXX 51BAL002 4 Més(es)
1068 XXX BALANCA INDUSTRIAL XXX XXX XXX 51BAL003 XXX 51BAL003 4 Més(es)
1069 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 51VAC005 XXX 51VAC005 12 Més(es)
1070 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 51VAC006 XXX 51VAC006 12 Més(es)
1071 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 52THI001 XXX 52THI001 12 Més(es)
1072 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 52THI002 XXX 52THI002 12 Més(es)
1073 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 52THI003 XXX 52THI003 12 Més(es)
1074 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 52THI004 XXX 52THI004 12 Més(es)
1075 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 52THI006 XXX 52THI006 12 Més(es)
1076 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 52THI007 XXX 52THI007 12 Més(es)
1077 XXX TERMOHIGROMETRO XXX XXX XXX 52THI010 XXX 52THI010 12 Més(es)
1078 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 65MAN009 XXX 65MAN009 12 Més(es)
1079 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 65MAN010 XXX 65MAN010 12 Més(es)
1080 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 65MANO11 XXX 65MANO11 12 Més(es)
1081 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 65MAN052 XXX 65MAN052 12 Més(es)
1082 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 65VAC0111 XXX 65VAC0111 12 Més(es)
1083 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0112 XXX 65VAC0112 12 Més(es)
1084 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0113 XXX 65VAC0113 12 Més(es)
1085 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0114 XXX 65VAC0114 12 Més(es)
1086 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0115 XXX 65VAC0115 12 Més(es)
1087 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0116 XXX 65VAC0116 12 Més(es)
1088 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0117 XXX 65VAC0117 12 Més(es)
1089 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 65VAC0118 XXX 65VAC0118 12 Més(es)
1090 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0119 XXX 65VAC0119 12 Més(es)
1091 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC012 XXX 65VAC012 12 Més(es)
1092 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC0120 XXX 65VAC0120 12 Més(es)
1093 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 65VAC0130 XXX 65VAC0130 12 Més(es)
1094 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC127 XXX 65VAC127 12 Més(es)
1095 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC128 XXX 65VAC128 12 Més(es)
1096 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC129 XXX 65VAC129 12 Més(es)
1097 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 65VAC130 XXX 65VAC130 12 Més(es)
1098 XXX MANOMETRO DIFERENCIAL XXX XXX XXX 65VAC131 XXX 65VAC131 12 Més(es)
1099 XXX MANO-VACUOMETRO XXX XXX XXX 65VAC132 XXX 65VAC132 12 Més(es)

XXX XXX XXX XXX XXX
1100 CONTROLADOR DE TEMPERATURA AG029102/001 AG029102/001

XXX XXX XXX XXX XXX 12 Més(es)

XXX XXX XXX XXX XXX
1101 A . CAMARA CAMARA .

XXX CAMARA TERMICA XXX XXX XXX FRIA 01 XXX FRIA 01 12 Més(es)




XXX XXX XXX XXX XXX
1102 CONTROLADOR DE TEMPERATURA CT-1 23MRV001 CT-1 23MRV001

XXX XXX XXX XXX XXX 12 Més(es)

XXX XXX XXX XXX XXX
1103 CONTROLADOR DE TEMPERATURA CT-2 23MRV001 CT-2 23MRV001

XXX XXX XXX XXX XXX 12 Més(es)
1104 XXX CONTROLADOR DE TEMPERATURA XXX XXX XXX CT-3 XXX CT-3 12 Més(es)
1105 XXX CONTROLADOR DE TEMPERATURA XXX XXX XXX CT-55 XXX CT-55 12 Més(es)

XXX XXX XXX XXX CT-56 XXX CT-56
1106 CONTROLADOR DE TEMPERATURA

XXX XXX XXX XXX 22MRV001 XXX 22MRV001 12 Més(es)
1107 XXX MEDIDOR DE ROTACAO XXX XXX XXX 1S-64A002-V XXX 1S-64A002-V 12 Més(es)
1108 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX LIT-201 XXX LIT-201 12 Més(es)
1109 XXX PHMETRO XXX XXX XXX M602771 XXX M602771 12 Més(es)
1110 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX MAN-001 XXX MAN-001 12 Més(es)
1111 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX MAN-002 XXX MAN-002 12 Més(es)
1112 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PI-10 XXX PI-10 12 Més(es)
1113 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PI-108. XXX PI-108. 12 Més(es)
1114 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PI-115 XXX PI-115 12 Més(es)
1115 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PI-116 XXX PI-116 12 Més(es)
1116 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PI-117 XXX PI-117 12 Més(es)
1117 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PI-118 XXX PI-118 12 Més(es)
1118 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PI-119 XXX PI-119 12 Més(es)
1119 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PIC-102 XXX PIC-102 12 Més(es)
1120 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PIT-108 XXX PIT-108 12 Més(es)
1121 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PIT-109 XXX PIT-109 12 Més(es)
1122 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX PIT-204 XXX PIT-204 12 Més(es)
1123 XXX TERMOMETRO DIGITAL XXX XXX XXX TCJ6/2512 XXX TCJ6/2512 12 Més(es)
1124 XXX CONTROLADOR DE TEMPERATURA XXX XXX XXX TCJ7/2021 XXX TCJ7/2021 12 Més(es)
1125 XXX CONTROLADOR DE TEMPERATURA XXX XXX XXX TCJ8/DIE XXX TCJ8/DIE 12 Més(es)
1126 XXX CONTROLADOR DE TEMPERATURA XXX XXX XXX TIC-22MRV001 XXX TIC-22MRV001 12 Més(es)
1127 XXX CAPELA DE EXAUSTAO XXX XXX XXX 42CAP003 XXX 42CAP003 12 Més(es)
1128 XXX CAPELA DE EXAUSTAO XXX XXX XXX 42CAP004 XXX 42CAP004 12 Més(es)
1129 XXX SONICADOR XXX XXX XXX 32SON005 XXX 32SON005 12 Més(es)
1130 XXX SONICADOR XXX XXX XXX 41SON002 XXX 41SON002 12 Més(es)
1131 XXX MICROMETRO XXX XXX XXX 32MIC002 XXX 32MIC002 12 Més(es)
1132 XXX REGUA DE MEDIDORA XXX XXX XXX 32REM003 XXX 32REM003 12 Més(es)
1133 XXX MESA AGITADORA XXX XXX XXX 32MA0001 XXX 32MA0001 12 Més(es)
1134 XXX FUSIOMETRO XXX XXX XXX 32FUS001 XXX 32FUS001 12 Més(es)
1135 XXX AGITADOR DE AMOSTRA XXX XXX XXX 32ADA001 XXX 32ADA001 12 Més(es)
1136 XXX ALCOOMETRO XXX XXX XXX 32ALC003 XXX 32ALC003 12 Més(es)
1137 XXX CENTRIFUGA XXX XXX XXX 31CEN001 XXX 31CEN001 12 Més(es)
1138 XXX CHAPA AQUECEDORA DE TEMPERATURA XXX XXX XXX 22CAT001 XXX 22CAT001 12 Més(es)
1139 XXX CHAPA AQUECEDORA DE TEMPERATURA XXX XXX XXX 22CAT002 XXX 22CAT002 12 Més(es)
1140 XXX DESINTEGRADOR XXX XXX XXX 27DES001 XXX 27DES001 12 Més(es)
1141 XXX DIFRATOMETOR DE RAIO X XXX XXX XXX 32DIF001 XXX 32DIF001 12 Més(es)
1142 XXX DUROMETRO XXX XXX XXX 42DUR003 XXX 42DUR003 6 Més(es)
1143 XXX FRIABILOMETRO XXX XXX XXX 27FRI001 XXX 27FRI001 12 Més(es)
1144 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 65MAN001 XXX 65MANO0L 12 Més(es)
1145 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 21MAN004 XXX 21MAN004 12 Més(es)
1146 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 21MAN003 XXX 21MAN003 12 Més(es)
1147 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 21MANO001 XXX 21MAN001 12 Més(es)
1148 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 21MAN002 XXX 21MAN002 12 Més(es)
1149 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 21MAN006 XXX 21MAN006 12 Més(es)
1150 XXX MANOMETRO XXX XXX XXX 15MAN027 XXX 15MAN027 12 Més(es)
1151 XXX PAQUIMETRO XXX XXX XXX 32PAQ004 XXX 32PAQ004 12 Més(es)
1152 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1009 XXX 32BAV1009 60 Més(es)
1153 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1010 XXX 32BAV1010 60 Més(es)
1154 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1090 XXX 32BAV1090 60 Més(es)
1155 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1091 XXX 32BAV1091 60 Més(es)
1156 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1092 XXX 32BAV1092 60 Més(es)
1157 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1093 XXX 32BAV1093 60 Més(es)
1158 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1094 XXX 32BAV1094 60 Més(es)




1159 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1095 XXX 32BAV1095 60 Més(es)
1160 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1096 XXX 32BAV1096 60 Més(es)
1161 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1097 XXX 32BAV1097 60 Més(es)
1162 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1098 XXX 32BAV1098 60 Més(es)
1163 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1099 XXX 32BAV1099 60 Més(es)
1164 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1100 XXX 32BAV1100 60 Més(es)
1165 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1101 XXX 32BAV1101 60 Més(es)
1166 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1102 XXX 32BAV1102 60 Més(es)
1167 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV1103 XXX 32BAV1103 60 Més(es)
1168 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV141 XXX 32BAV141 60 Més(es)
1169 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV142 XXX 32BAV142 60 Més(es)
1170 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV143 XXX 32BAV143 60 Més(es)
1171 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV144 XXX 32BAV144 60 Més(es)
1172 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV145 XXX 32BAV145 60 Més(es)
1173 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV146 XXX 32BAV146 60 Més(es)
1174 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV147 XXX 32BAV147 60 Més(es)
1175 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV148 XXX 32BAV148 60 Més(es)
1176 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV149 XXX 32BAV149 60 Més(es)
1177 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV150 XXX 32BAV150 60 Més(es)
1178 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV151 XXX 32BAV151 60 Més(es)
1179 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV152 XXX 32BAV152 60 Més(es)
1180 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV153 XXX 32BAV153 60 Més(es)
1181 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV154 XXX 32BAV154 60 Més(es)
1182 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV155 XXX 32BAV155 60 Més(es)
1183 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV156 XXX 32BAV156 60 Més(es)
1184 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV157 XXX 32BAV157 60 Més(es)
1185 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV158 XXX 32BAV158 60 Més(es)
1186 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV159 XXX 32BAV159 60 Més(es)
1187 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV160 XXX 32BAV160 60 Més(es)
1188 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV161 XXX 32BAV161 60 Més(es)
1189 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV162 XXX 32BAV162 60 Més(es)
1190 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV163 XXX 32BAV163 60 Més(es)
1191 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV164 XXX 32BAV164 60 Més(es)
1192 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV165 XXX 32BAV165 60 Més(es)
1193 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV166 XXX 32BAV166 60 Més(es)
1194 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV167 XXX 32BAV167 60 Més(es)
1195 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV168 XXX 32BAV168 60 Més(es)
1196 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV169 XXX 32BAV169 60 Més(es)
1197 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV170 XXX 32BAV170 60 Més(es)
1198 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV171 XXX 32BAV171 60 Més(es)
1199 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV172 XXX 32BAV172 60 Més(es)
1200 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV173 XXX 32BAV173 60 Més(es)
1201 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV174 XXX 32BAV174 60 Més(es)
1202 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV175 XXX 32BAV175 60 Més(es)
1203 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV176 XXX 32BAV176 60 Més(es)
1204 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV177 XXX 32BAV177 60 Més(es)
1205 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV178 XXX 32BAV178 60 Més(es)
1206 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV179 XXX 32BAV179 60 Més(es)
1207 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV180 XXX 32BAV180 60 Més(es)
1208 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV181 XXX 32BAV181 60 Més(es)
1209 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV182 XXX 32BAV182 60 Més(es)
1210 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV183 XXX 32BAV183 60 Més(es)
1211 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV184 XXX 32BAV184 60 Més(es)
1212 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV185 XXX 32BAV185 60 Més(es)
1213 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV186 XXX 32BAV186 60 Més(es)
1214 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV187 XXX 32BAV187 60 Més(es)
1215 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV188 XXX 32BAV188 60 Més(es)
1216 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV189 XXX 32BAV189 60 Més(es)
1217 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV190 XXX 32BAV190 60 Més(es)
1218 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV191 XXX 32BAV191 60 Més(es)
1219 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV192 XXX 32BAV192 60 Més(es)
1220 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV194 XXX 32BAV194 60 Més(es)
1221 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV530 XXX 32BAV530 60 Més(es)
1222 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV531 XXX 32BAV531 60 Més(es)
1223 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV532 XXX 32BAV532 60 Més(es)
1224 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV533 XXX 32BAV533 60 Més(es)
1225 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV534 XXX 32BAV534 60 Més(es)
1226 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV535 XXX 32BAV535 60 Més(es)




1227 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV536 XXX 32BAV536 60 Més(es)
1228 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV537 XXX 32BAV537 60 Més(es)
1229 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV538 XXX 32BAV538 60 Més(es)
1230 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV539 XXX 32BAV539 60 Més(es)
1231 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV540 XXX 32BAV540 60 Més(es)
1232 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV541 XXX 32BAV541 60 Més(es)
1233 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV542 XXX 32BAV542 60 Més(es)
1234 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV544 XXX 32BAV544 60 Més(es)
1235 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV547 XXX 32BAV547 60 Més(es)
1236 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV549 XXX 32BAV549 60 Més(es)
1237 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV550 XXX 32BAV550 60 Més(es)
1238 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV551 XXX 32BAV551 60 Més(es)
1239 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV552 XXX 32BAV552 60 Més(es)
1240 XXX XXX XXX XXX XXX

1241 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 32BAV583 XXX 32BAV583 60 Més(es)
1242 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 32PTV466 XXX 32PTV466 60 Més(es)
1243 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 32PTV467 XXX 32PTV467 60 Més(es)
1244 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 32PTV468 XXX 32PTV468 60 Més(es)
1245 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 32PTV469 XXX 32PTV469 60 Més(es)
1246 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV142 XXX 42BAV142 60 Més(es)
1247 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV143 XXX 42BAV143 60 Més(es)
1248 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV144 XXX 42BAV144 60 Més(es)
1249 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV145 XXX 42BAV145 60 Més(es)
1250 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV146 XXX 42BAV146 60 Més(es)
1251 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV147 XXX 42BAV147 60 Més(es)
1252 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV148 XXX 42BAV148 60 Més(es)
1253 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV149 XXX 42BAV149 60 Més(es)
1254 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV150 XXX 42BAV150 60 Més(es)
1255 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV151 XXX 42BAV151 60 Més(es)
1256 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV152 XXX 42BAV152 60 Més(es)
1257 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV153 XXX 42BAV153 60 Més(es)
1258 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV154 XXX 42BAV154 60 Més(es)
1259 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV155 XXX 42BAV155 60 Més(es)
1260 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV156 XXX 42BAV156 60 Més(es)
1261 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV157 XXX 42BAV157 60 Més(es)
1262 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV158 XXX 42BAV158 60 Més(es)
1263 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV159 XXX 42BAV159 60 Més(es)
1264 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV160 XXX 42BAV160 60 Més(es)
1265 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV161 XXX 42BAV161 60 Més(es)
1266 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV162 XXX 42BAV162 60 Més(es)
1267 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV163 XXX 42BAV163 60 Més(es)
1268 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV164 XXX 42BAV164 60 Més(es)
1269 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV219 XXX 42BAV219 60 Més(es)
1270 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV220 XXX 42BAV220 60 Més(es)
1271 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV221 XXX 42BAV221 60 Més(es)
1272 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV222 XXX 42BAV222 60 Més(es)
1273 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV223 XXX 42BAV223 60 Més(es)
1274 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV224 XXX 42BAV224 60 Més(es)
1275 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV225 XXX 42BAV225 60 Més(es)
1276 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV226 XXX 42BAV226 60 Més(es)
1277 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV227 XXX 42BAV227 60 Més(es)
1278 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV228 XXX 42BAV228 60 Més(es)
1279 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV229 XXX 42BAV229 60 Més(es)
1280 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV230 XXX 42BAV230 60 Més(es)
1281 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV231 XXX 42BAV231 60 Més(es)
1282 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV232 XXX 42BAV232 60 Més(es)
1283 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV233 XXX 42BAV233 60 Més(es)
1284 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV234 XXX 42BAV234 12 Més(es)
1285 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV235 XXX 42BAV235 60 Més(es)
1286 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV236 XXX 42BAV236 60 Més(es)
1287 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV237 XXX 42BAV237 60 Més(es)
1288 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV238 XXX 42BAV238 60 Més(es)
1289 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV239 XXX 42BAV239 60 Més(es)
1290 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV240 XXX 42BAV240 60 Més(es)
1291 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV241 XXX 42BAV241 60 Més(es)
1292 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV242 XXX 42BAV242 60 Més(es)
1293 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV285 XXX 42BAV285 60 Més(es)
1294 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV286 XXX 42BAV286 60 Més(es)
1295 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV287 XXX 42BAV287 60 Més(es)
1296 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV288 XXX 42BAV288 60 Més(es)
1297 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV289 XXX 42BAV289 60 Més(es)
1298 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV290 XXX 42BAV290 60 Més(es)
1299 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV291 XXX 42BAV291 60 Més(es)




1300 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV292 XXX 42BAV292 60 Més(es)
1301 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV293 XXX 42BAV293 60 Més(es)
1302 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV294 XXX 42BAV294 60 Més(es)
1303 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV295 XXX 42BAV295 60 Més(es)
1304 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV296 XXX 42BAV296 60 Més(es)
1305 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV297 XXX 42BAV297 60 Més(es)
1306 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV298 XXX 42BAV298 60 Més(es)
1307 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV299 XXX 42BAV299 60 Més(es)
1308 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV300 XXX 42BAV300 60 Més(es)
1309 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV301 XXX 42BAV301 60 Més(es)
1310 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV302 XXX 42BAV302 60 Més(es)
1311 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV303 XXX 42BAV303 60 Més(es)
1312 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV322 XXX 42BAV322 60 Més(es)
1313 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV332 XXX 42BAV332 60 Més(es)
1314 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV333 XXX 42BAV333 60 Més(es)
1315 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV334 XXX 42BAV334 60 Més(es)
1316 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV335 XXX 42BAV335 60 Més(es)
1317 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV336 XXX 42BAV336 60 Més(es)
1318 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV337 XXX 42BAV337 60 Més(es)
1319 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV338 XXX 42BAV338 60 Més(es)
1320 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV339 XXX 42BAV339 60 Més(es)
1321 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV340 XXX 42BAV340 60 Més(es)
1322 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV341 XXX 42BAV341 60 Més(es)
1323 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV342 XXX 42BAV342 60 Més(es)
1324 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV343 XXX 42BAV343 60 Més(es)
1325 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV344 XXX 42BAV344 60 Més(es)
1326 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV345 XXX 42BAV345 60 Més(es)
1327 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV346 XXX 42BAV346 60 Més(es)
1328 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV347 XXX 42BAV347 60 Més(es)
1329 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV348 XXX 42BAV348 60 Més(es)
1330 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV349 XXX 42BAV349 60 Més(es)
1331 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV350 XXX 42BAV350 60 Més(es)
1332 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV366 XXX 42BAV366 60 Més(es)
1333 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV367 XXX 42BAV367 60 Més(es)
1334 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV368 XXX 42BAV368 60 Més(es)
1335 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV369 XXX 42BAV369 60 Més(es)
1336 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV370 XXX 42BAV370 60 Més(es)
1337 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV371 XXX 42BAV371 60 Més(es)
1338 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV372 XXX 42BAV372 60 Més(es)
1339 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV373 XXX 42BAV373 60 Més(es)
1340 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV374 XXX 42BAV374 60 Més(es)
1341 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV375 XXX 42BAV375 60 Més(es)
1342 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV376 XXX 42BAV376 60 Més(es)
1343 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV377 XXX 42BAV377 60 Més(es)
1344 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV378 XXX 42BAV378 60 Més(es)
1345 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV379 XXX 42BAV379 60 Més(es)
1346 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV380 XXX 42BAV380 60 Més(es)
1347 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV381 XXX 42BAV381 60 Més(es)
1348 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV382 XXX 42BAV382 60 Més(es)
1349 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV383 XXX 42BAV383 60 Més(es)
1350 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV384 XXX 42BAV384 60 Més(es)
1351 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV385 XXX 42BAV385 60 Més(es)
1352 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV386 XXX 42BAV386 60 Més(es)
1353 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV387 XXX 42BAV387 60 Més(es)
1354 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV388 XXX 42BAV388 60 Més(es)
1355 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV389 XXX 42BAV389 60 Més(es)
1356 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV390 XXX 42BAV390 60 Més(es)
1357 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV391 XXX 42BAV391 60 Més(es)
1358 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV392 XXX 42BAV392 60 Més(es)
1359 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV393 XXX 42BAV393 60 Més(es)
1360 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV394 XXX 42BAV394 60 Més(es)
1361 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV395 XXX 42BAV395 60 Més(es)
1362 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV396 XXX 42BAV396 60 Més(es)
1363 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV397 XXX 42BAV397 60 Més(es)
1364 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV398 XXX 42BAV398 60 Més(es)
1365 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV399 XXX 42BAV399 60 Més(es)
1366 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV400 XXX 42BAV400 60 Més(es)
1367 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV401 XXX 42BAV401 60 Més(es)
1368 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV402 XXX 42BAV402 60 Més(es)
1369 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV403 XXX 42BAV403 60 Més(es)
1370 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV404 XXX 42BAV404 60 Més(es)
1371 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV406 XXX 42BAV406 60 Més(es)
1372 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV407 XXX 42BAV407 60 Més(es)




1373 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV408 XXX 42BAV408 60 Més(es)
1374 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV409 XXX 42BAV409 60 Més(es)
1375 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV410 XXX 42BAV410 60 Més(es)
1376 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV411 XXX 42BAV411 60 Més(es)
1377 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV412 XXX 42BAV412 60 Més(es)
1378 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV413 XXX 42BAV413 60 Més(es)
1379 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV414 XXX 42BAV414 60 Més(es)
1380 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV415 XXX 42BAV415 60 Més(es)
1381 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV416 XXX 42BAV416 60 Més(es)
1382 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV417 XXX 42BAV417 60 Més(es)
1383 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV418 XXX 42BAV418 60 Més(es)
1384 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV419 XXX 42BAV419 60 Més(es)
1385 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV420 XXX 42BAV420 60 Més(es)
1386 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV421 XXX 42BAV421 60 Més(es)
1387 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV422 XXX 42BAV422 60 Més(es)
1388 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV423 XXX 42BAV423 60 Més(es)
1389 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV424 XXX 42BAV424 60 Més(es)
1390 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV425 XXX 42BAV425 60 Més(es)
1391 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV430 XXX 42BAV430 60 Més(es)
1392 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV431 XXX 42BAV431 60 Més(es)
1393 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV432 XXX 42BAV432 60 Més(es)
1394 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV433 XXX 42BAV433 60 Més(es)
1395 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV434 XXX 42BAV434 60 Més(es)
1396 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV435 XXX 42BAV435 60 Més(es)
1397 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV436 XXX 42BAV436 60 Més(es)
1398 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV437 XXX 42BAV437 60 Més(es)
1399 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV438 XXX 42BAV438 60 Més(es)
1400 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV439 XXX 42BAV439 60 Més(es)
1401 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV440 XXX 42BAV440 60 Més(es)
1402 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV441 XXX 42BAV441 60 Més(es)
1403 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV442 XXX 42BAV442 60 Més(es)
1404 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV443 XXX 42BAV443 60 Més(es)
1405 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV444 XXX 42BAV444 60 Més(es)
1406 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV445 XXX 42BAV445 60 Més(es)
1407 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV446 XXX 42BAV446 60 Més(es)
1408 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV447 XXX 42BAV447 60 Més(es)
1409 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV448 XXX 42BAV448 60 Més(es)
1410 XXX BALAO VOLUMETRICO XXX XXX XXX 42BAV449 XXX 42BAV449 60 Més(es)
1411 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT010 XXX 42PVT010 60 Més(es)
1412 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT011 XXX 42PVT011 60 Més(es)
1413 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT012 XXX 42PVT012 60 Més(es)
1414 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT013 XXX 42PVT013 60 Més(es)
1415 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT014 XXX 42PVT014 60 Més(es)
1416 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT015 XXX 42PVTO015 60 Més(es)
1417 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT016 XXX 42PVT016 60 Més(es)
1418 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT017 XXX 42PVTO17 60 Més(es)
1419 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT018 XXX 42PVT018 60 Més(es)
1420 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT019 XXX 42PVT019 60 Més(es)
1421 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT020 XXX 42PVT020 60 Més(es)
1422 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT021 XXX 42PVT021 60 Més(es)
1423 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT022 XXX 42PVT022 60 Més(es)
1424 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT023 XXX 42PVT023 60 Més(es)
1425 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT024 XXX 42PVT024 60 Més(es)
1426 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT025 XXX 42PVT025 60 Més(es)
1427 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT058 XXX 42PVT058 60 Més(es)
1428 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT059 XXX 42PVT059 60 Més(es)
1429 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT060 XXX 42PVT060 60 Més(es)
1430 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT061 XXX 42PVT061 60 Més(es)
1431 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT062 XXX 42PVT062 60 Més(es)
1432 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT063 XXX 42PVT063 60 Més(es)
1433 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT064 XXX 42PVT064 60 Més(es)
1434 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT065 XXX 42PVT065 60 Més(es)
1435 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT066 XXX 42PVT066 60 Més(es)
1436 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT067 XXX 42PVT067 60 Més(es)
1437 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT068 XXX 42PVT068 60 Més(es)
1438 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT069 XXX 42PVT069 60 Més(es)
1439 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT070 XXX 42PVT070 60 Més(es)
1440 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVTO71 XXX 42PVT071 60 Més(es)
1441 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT072 XXX 42PVT072 60 Més(es)
1442 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT073 XXX 42PVT073 60 Més(es)
1443 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT074 XXX 42PVT074 60 Més(es)
1444 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVTO075 XXX 42PVT075 60 Més(es)
1445 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT076 XXX 42PVT076 60 Més(es)




1446 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT077 XXX 42PVT077 60 Més(es)
1447 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT078 XXX 42PVT078 60 Més(es)
1448 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT079 XXX 42PVT079 60 Més(es)
1449 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT080 XXX 42PVT080 60 Més(es)
1450 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT081 XXX 42PVT081 60 Més(es)
1451 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT082 XXX 42PVT082 60 Més(es)
1452 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT083 XXX 42PVT083 60 Més(es)
1453 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT084 XXX 42PVT084 60 Més(es)
1454 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT085 XXX 42PVT085 60 Més(es)
1455 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT086 XXX 42PVT086 60 Més(es)
1456 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT087 XXX 42PVT087 60 Més(es)
1457 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT088 XXX 42PVT088 60 Més(es)
1458 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT089 XXX 42PVT089 60 Més(es)
1459 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT090 XXX 42PVT090 60 Més(es)
1460 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT091 XXX 42PVT091 60 Més(es)
1461 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT092 XXX 42PVT092 60 Més(es)
1462 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT093 XXX 42PVT093 60 Més(es)
1463 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT095 XXX 42PVT095 60 Més(es)
1464 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT096 XXX 42PVT096 60 Més(es)
1465 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT097 XXX 42PVT097 60 Més(es)
1466 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT232 XXX 42PVT232 60 Més(es)
1467 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT233 XXX 42PVT233 60 Més(es)
1468 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT234 XXX 42PVT234 60 Més(es)
1469 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT235 XXX 42PVT235 60 Més(es)
1470 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT236 XXX 42PVT236 60 Més(es)
1471 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT237 XXX 42PVT237 60 Més(es)
1472 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT238 XXX 42PVT238 60 Més(es)
1473 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT239 XXX 42PVT239 60 Més(es)
1474 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT240 XXX 42PVT240 60 Més(es)
1475 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT241 XXX 42PVT241 60 Més(es)
1476 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT242 XXX 42PVT242 60 Més(es)
1477 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT243 XXX 42PVT243 60 Més(es)
1478 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT244 XXX 42PVT244 60 Més(es)
1479 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT245 XXX 42PVT245 60 Més(es)
1480 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT246 XXX 42PVT246 60 Més(es)
1481 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT247 XXX 42PVT247 60 Més(es)
1482 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT248 XXX 42PVT248 60 Més(es)
1483 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT249 XXX 42PVT249 60 Més(es)
1484 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT250 XXX 42PVT250 60 Més(es)
1485 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT251 XXX 42PVT251 60 Més(es)
1486 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT252 XXX 42PVT252 60 Més(es)
1487 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT253 XXX 42PVT253 60 Més(es)
1488 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT254 XXX 42PVT254 60 Més(es)
1489 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT255 XXX 42PVT255 60 Més(es)
1490 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT256 XXX 42PVT256 60 Més(es)
1491 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT257 XXX 42PVT257 60 Més(es)
1492 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT258 XXX 42PVT258 60 Més(es)
1493 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT259 XXX 42PVT259 60 Més(es)
1494 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT260 XXX 42PVT260 60 Més(es)
1495 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT261 XXX 42PVT261 60 Més(es)
1496 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT262 XXX 42PVT262 60 Més(es)
1497 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT263 XXX 42PVT263 60 Més(es)
1498 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT264 XXX 42PVT264 60 Més(es)
1499 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT265 XXX 42PVT265 60 Més(es)
1500 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT266 XXX 42PVT266 60 Més(es)
1501 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT267 XXX 42PVT267 60 Més(es)
1502 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT268 XXX 42PVT268 60 Més(es)
1503 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT269 XXX 42PVT269 60 Més(es)
1504 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT270 XXX 42PVT270 60 Més(es)
1505 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT271 XXX 42PVT271 60 Més(es)
1506 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT272 XXX 42PVT272 60 Més(es)
1507 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT273 XXX 42PVT273 60 Més(es)
1508 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT274 XXX 42PVT274 60 Més(es)
1509 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT275 XXX 42PVT275 60 Més(es)
1510 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT276 XXX 42PVT276 60 Més(es)
1511 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT277 XXX 42PVT277 60 Més(es)
1512 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT278 XXX 42PVT278 60 Més(es)
1513 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT279 XXX 42PVT279 60 Més(es)
1514 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT280 XXX 42PVT280 60 Més(es)
1515 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT281 XXX 42PVT281 60 Més(es)
1516 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT282 XXX 42PVT282 60 Més(es)
1517 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT283 XXX 42PVT283 60 Més(es)
1518 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT284 XXX 42PVT284 60 Més(es)




1519 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT285 XXX 42PVT285 60 Més(es)
1520 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT286 XXX 42PVT286 60 Més(es)
1521 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT287 XXX 42PVT287 60 Més(es)
1522 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT288 XXX 42PVT288 60 Més(es)
1523 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT289 XXX 42PVT289 60 Més(es)
1524 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT290 XXX 42PVT290 60 Més(es)
1525 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT291 XXX 42PVT291 60 Més(es)
1526 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT292 XXX 42PVT292 60 Més(es)
1527 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT293 XXX 42PVT293 60 Més(es)
1528 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT294 XXX 42PVT294 60 Més(es)
1529 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT295 XXX 42PVT295 60 Més(es)
1530 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT296 XXX 42PVT296 60 Més(es)
1531 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT297 XXX 42PVT297 60 Més(es)
1532 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT298 XXX 42PVT298 60 Més(es)
1533 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT299 XXX 42PVT299 60 Més(es)
1534 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT300 XXX 42PVT300 60 Més(es)
1535 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT301 XXX 42PVT301 60 Més(es)
1536 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT302 XXX 42PVT302 60 Més(es)
1537 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT303 XXX 42PVT303 60 Més(es)
1538 XXX PIPETA VOLUMETRICA XXX XXX XXX 42PVT304 XXX 42PVT304 60 Més(es)
1539 XXX VALVULA DE SEGURANGA XXX XXX XXX 11VAS001 XXX 11VAS001 12 Més(es)
1540 XXX VALVULA DE SEGURANCA XXX XXX XXX 11VAS002 XXX 11VAS002 12 Més(es)
1541 XXX VALVULA DE SEGURANGA XXX XXX XXX 11VAS003 XXX 11VAS003 12 Més(es)

Referéncia: Processo n° 0060407850.000058/2021-71

SEI n? 80873990
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